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ESPECTROFLUORIMETR_A 


La espectrometria de fluorescencia o espectrofluorimetria es el metodo 
espectroscopico optico mas extensivamente usado en mediciones analiticas y en 
investigacion cientifica. El gran numero de aplicaciones va desde la determinacion 
analitica de trazas de metales en el ambiente a mediciones de pH en celulas completas 
bajo condiciones fisiologicas. En la investigacion en laboratorio, la espectrofluorimetria se 
esta aplicando para estudiar procesos fisicos fundamentales de moleculas; relaciones 
estructura-funcion e interacciones de biomoleculas como proteinas y acidos nucleicos; 
secuenciacion de DNA y caracterizacion genomica. En aplicaciones analiticas, el uso de 
la fluorescencia es dominante en laboratorios clinicos donde inmunoensayos de 
fluorescencia han reemplazado ampliamente a los radioinmunoensayos. 

Hay dos razones principales para el extensivo uso de la espectrofluorimetria. La 
primera, es el alto nivel de sensibilidad y el amplio rango dinamico que pueden realizarse. 
Un gran numero de laboratorios han reportado deteccion de una sola molecula. En 
segundo lugar, la instrumentacion requerida es conveniente y para la mayoria de 
propositos puede adquirirse por un costo no muy elevado. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Sir John Frederick William Herschel (1792-1871) hizo la primera observacion de 
fluorescencia de una solucion de quinina vista a la luz del sol, y la describio en “On a Case 
of Superficial Color Presented by a Homogeneous Liquid Internally Colorless” en 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London (1845) 135:143-145. 

En su primera descripcion, Herschel reconocio la presencia de un fenomeno 
inusual, el cual no pudo explicar con el conocimiento cientifico de aquella epoca. En 
estos dias, la fluorescencia de la quinina permanece como uno de los ejemplos de 
fluorescencia mas usados. 

Es interesante hacer notar que el conocimiento del primer fluoroforo, quinina, fue 
responsable de estimular el desarrollo del primer espectrofluorimetro, el cual aparecio en 
1950. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos se intereso en monitorear los medicamentos contra la malaria, incluyendo la 
quinina. Esta evaluacion de medicamentos resulto en un programa subsecuente en el 
Instituto Nacional de Salud para desarrollar el primer espectrofluorimetro practico. 

Muchos otros fluoroforos se encuentran en nuestra vida diaria. El verde y rojo- 
naranja algunas veces vistos en el anticongelante se deben a cantidades traza de 
fluoresceina y rodamina, respectivamente. 

FISICA y quimica 

La luz es una forma de radiacion electromagnetica, usualmente una mezcla de 
ondas con diferentes longitudes de ondas. La longitud de onda (X) es definida como la 
distancia entre dos crestas de una onda. Las unidades utilizadas son nanometros. 
Dependiendo de la longitud de onda nuestros ojos perciben un color diferente, si es que 
esta se encuentra en el rango visible, o no lo perciben si pertenece un espectro diferente 
(Figura 1). La luz cerca del rango ultravioleta (UV) y visible tiene una energia de 
150-400 kJ mol- 1 . 










Figura 1. Representacion del espectro de luz a diferentes longitudes de onda. El ultravioleta (UV) 
abarca aproximadamente hasta 400 nm, el visible de 400 a 750 nm y el infrarrojo a partir de 450 
nm. 

Absorcion de la luz 

La luz de ciertas longitudes de onda puede ser selectivamente absorbida por una 
substancia de acuerdo a su estructura molecular. La absorcion de la energia de la luz 
ocurre cuando un foton incidente promueve la transicion de un electron de un estado de 
menor a mayor energia. Las moleculas con electrones en compuestos aromaticos 
usualmente absorben luz cerca del UV (150-400 nm) o en la zona del visible (400-750 nm). 

Los electrones excitados eventualmente pierden esta energia ganada y por un 
proceso de radiacion regresan a su estado inicial. 

La radiacion emitida por una molecula, o un atomo, despues de que ha absorbido 
energia para colocarse en un estado excitado, es convenientemente definida como 
luminiscencia. Esta se divide formalmente en dos categorias, fluorescencia y 
fosforescencia, dependiendo de la naturaleza del estado excitado. 

Todos los metodos espectrofotometricos se basan en dos leyes que combinadas se 
conocen como la ley de Lambert y Beer. La ley de Lambert establece que la fraccion de 
luz absorbida por un medio transparente es independiente de la intensidad de luz 
incidente , y cada capa sucesiva del medio absorbe una fraccion igual de la luz pasando 
a traves de el. Lo cual puede ser expresado como: 

log (I 0 /I) = kl 

donde, Io es la intensidad de la luz incidente, I es la intensidad de la luz transmitida, 1 es la 
longitud por donde pasa la luz en la celda del espectrofotometro y k es la constante del 
medio. 

La ley de Beer dice, la cantidad de luz absorbida es proporcional al numero de 
moleculas del cromoforo a traves del cual pasa la luz. Lo cual indica que: 

k= ec 

donde c es la concentraciony ees el coeficiente molar de absorcion, una caracteristica 
propia del cromoforo. ees igual a la absorcion de una solucion molar en una celda de 1 
cm. Retomado la ecuacion de Lambert, obtenemos que: 


log (I 0 /I) = eel 








Si consideramos que el termino log(I G /I) es conocido como absorbancia y en 
algunas ocasiones en algunas ocasiones el paso de la luz a traves de de la celda es 
descrito en terminos de transmitancia (T = I/I 0 ), tenemos que: 

A= log(l/T) = eel 

De acuerdo a la ley de Lambert y Beer, la absorbancia debe de ser linealmente 
proporcional a la concentracion del cromoforo. 

La absorbancia de un soluto depende linealmente de su concentracion. La 
longitud de onda y la fuerza de absorbancia de una molecula no solo dependen de su 
naturaleza qulmica sino tambien del ambiente molecular de sus cromoforos. Por lo tanto 
la espectroscopia es una tecnica excelente para seguir las reacciones enzimaticas y 
transiciones conformacionales en proteinas y acidos nucleicos. El uso de estas mediciones 
yace en que no es un metodo destructive y no requiere grandes cantidades de muestra. 

Naturaleza de los Estados Excitados 

El estado electronico de una molecula esta referido a las propiedades de todos los 
electrones en todos sus orbitales. La funcion de onda de un estado electronico es una 
combinacion de la funciones de onda de cada uno de los electrones en cada uno de los 
orbitales de la molecula de la cual forman parte. 

La forma en que una molecula absorbe radiacion electromagnetica es por medio 
de un proceso mecanico cuantico, donde una molecula es transformada de un estado 
basal a un estado excitado. La energla del foton de luz absorbido corresponde a la 
diferencia de energla entre los dos estados. En la luz del ultravioleta y el espectro visible 
(200-800 nm), corresponden energlas de 143 a 35.8 kcal moh 1 . En los dtomos la absorcion 
involucra la promocion de un electron de una capa orbital externa hacia un orbital vaclo 
de mayor energla. En moleculas, un electron es promovido del mayor orbital molecular 
ocupado (HOMO, highest occupied molecular orbital), al menor orbital molecular 
desocupado (LUMO, lowest unoccupied molecular orbital). Cuando un electron en una 
molecula es movido de un orbital a otro, cambia el estado de la molecula y entonces es 
importante considerar los estados de la molecula involucrados en lugar de considerar 
solamente los orbitales involucrados en la promocion del electron. 

Una molecula en un estado excitado es mejor referida como una nueva entidad, 
solo remotamente relacionada a la misma molecula en estado basal. Un estado excitado 
tendra una distribucion electronico completamente diferente del estado basal, una 
nueva geometrla, y mas que eso, podra reaccionar qulmicamente de forma diferente del 
estado basal, que es el estado normal o de menor energla. 

Existe solo un estado basal para una molecula dada. Sin embargo, hay diversos 
estados excitados posibles aun para moleculas muy simples, y la naturaleza exacta de los 
cuales depende de los tipos de orbitales involucrados. Los estados electronicos de las 
moleculas electronicas se pueden agrupar en dos grandes categorlas: estados singlet y 
triplet. 

En los estados excitados singlet, un electron en un orbital excitado esta apareado 
(spin opuesto) a un segundo electron en un orbital en el estado basal, dicho de otra 
forma, todos los electrones en la molecula tienen sus spins apareados. En consecuencia, 
el regreso al estado basal es “permitido” por el spin y ocurre rapidamente por emision de 
un foton. Este es el caso de la fluorescencia, y las velocidades de emision de esta son 
tlpicamente de 10 8 s _1 , por lo que la vida media de la fluorescencia es cercana a 10 ns. 



Los estados excitados triplet son aquellos en los cuales un par de electrones tienen 
sus spins desapareados, esto es, el electron en el orbital excitado tiene la misma 
orientacion que un electron en el estado basal. La fosforescencia es la emision de luz de 
estados excitados triplet. La transicion al estado basal es impedido y las velocidades de 
emision son lentas (10 3 - 10° s _1 ), tal que la vida media de la fosforescencia es tipicamente 
de milisegundos a segundos. 

Aunque la naturaleza exacta de los estados excitados muestra una gran 
variabilidad dependiente de parametros especlficos para una molecula dada, se 
pueden considerar algunas moleculas simples para ejemplificarlos. 

Debido a que tanto la fluorescencia como la fosforescencia ocurren generalmente 
en moleculas que tienen sistemas de electrones n, se elige al etileno como un ejemplo 
simple de dicho sistema. Ya que cada uno de los dos dtomos de carbono del etileno 
involucrados contribuye con dos electrones a los sistemas de orbitales y n, el estado 
basal del etileno es aquel en el cual dos electrones estan en el orbital _ y dos en el orbital 
7i, quedando vacantes los orbitales _* y 7i* (Figura 2). 



Figura 2. Estado electronico basal del etileno. Diagrama que muestra los orbitales 

moleculares del etileno (Fl 2 C=CFl 2 ) y sus relaciones con los dtomos de carbono. 

Con la interaccion de un foton de la energla apropiada, un electron del orbital 
enlazante n del estado electronico basal puede ser promovido al orbital antienlazante n* 
(LUMO). Este proceso de excitacion es llamado una transicion n-n* y el estado excitado es 
referido como estado n-n*. 

El otro orbital antienlazante existente es de mayor energla (_*). La excitacion de un 
electron del orbital enlazante n al orbital antienzalante _* ocurrira cuando la energla del 
foton corresponda a la diferencia de energla entre el estado basal y el estado excitado 
n-_*. 

La multiplicidad, M , de los estados describe el spin de los electrones. A los 
electrones se les designa un numero cuantico spin, S, ya sea +_o -_y as! la multiplicidad 
del estado se puede calcular de acuerdo a la ecuacion: 

M= 2|_5| + 1 

En el estado basal, _S = 0, M = 1 y por esto se designa estado basal singlet, So. En el 
estado excitado n-n* los spines originales de los electrones se conservan y A/I =1. Por esto, 
se designa tambien como estado singlet. En el ejemplo del etileno, al primer estado 
excitado singlet n-n* se denominaria Si. al segundo S 2 . 








Tambien es posible un estado excitado mas, correspondiente a la promocion de un 
electron, pero con un subsecuente cambio de spin. Este es el estado triplet, M = 3, 
caracteristico de la fosforescencia. 

POBLACION DE LOS ESTADOS EXCITADOS 

La forma mas directa para la promocion de un electron es que la molecula 
absorba un foton de la energia apropiada. La diferencia de energia entre los dos estados 
correspondera a la energia del foton absorbido, _E = hc/_, donde h es la constante de 
Planck, c es la velocidad de la luz en el vacio y _ es la longitud de onda de la luz. 

A temperatura ambiente, la energia termal no es adecuada para poblar 
significativamente los estados excitados. La diferencia de energia entre los estados So y Si 
es demasiado grande para poblar termalmente Si, y por esta razon se usa luz y no color 
para inducir fluorescencia. 

Cada uno de los estados electronicos, excitado o basal, tiene un numero de 
niveles vibracionales 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, etc. Los niveles vibracionales surgen porque una 
molecula en un estado electronico puede absorber pequenos incrementos de energia, 
aunque mantiene la misma configuracion electronico. 

Los procesos que ocurren entre la absorcion y emision de luz se ilustran usualmente 
por el diagrama de Jablo_ski (Figura 3). Existe en una variedad de formas para ilustrar 
varios procesos moleculares que pueden ocurrir en los estados excitados. 




(a) 


(b) 


Figura 3. Diagrama de Jablo_ski. Ilustra el proceso involucrado en la creacion de un estado 
excitado singlet por absorcion optica y subsecuente emision de fluorescencia. Los estados basales, 
primer excitado singlet y segundo excitado singlet se representan con So, Si y S 2 , respectivamente. 
Las transiciones entre los estados se dibujan como lineas verticales para ilustrar la naturaleza 
instantanea de la absorcion de la luz. (a) Las lineas horizontales numeradas denotan los niveles 
vibracionales. (b). 1: Excitacion; 2: Conversion interna (ver mas adelante); 3: Emision por 
fluorescencia. 

El espaciamiento de energia entre los diferentes niveles de energia vibracional se 
ilustra con los espectros de emision. Un espectro de emision de fluorescencia es un PLOT 
de las intensidades de fluorescencia versus longitudes de onda o wavenumber. 

A 20° C la mayoria de las moleculas existen en el estado vibracional mas bajo del 
estado basal. El total de energia, E, de un estado particular de una molecula puede 
representarse como la suma de la energia electronico, E eh la energia vibracional, E v ib , y la 






























energia rotacional, E mt . El cambio general de la energia como resultado de la absorcion 
de un foton de luz es: 

AE = AZiei + A£ vib + A E rol 


Usualmente, la absorcion de un foton por una molecula es a un nivel vibracional 
por arriba del nivel cero del estado singlet excitado. El proceso de absorcion ocurre muy 
rapido (10" 15 s), tan rapido que no hay cambio en la coordinacion nuclear de la molecula 
durante el proceso (Transicion Frank Condon). Este tiempo es corto, relativo al tiempo 
requerido para otros procesos electronicos y para el movimiento nuclear. 

La poblacion de los estados triplet, involucrados en la fosforescencia, por absorcion 
directa a partir del estado basal es insignificante, sin embargo, ocurre un proceso para 
poblarlo a partir del estado singlet en muchas moleculas. 

Desactivacion del Estado Excitado 

El proceso de luminiscencia puede interpretarse solamente en terminos del estado 
excitado, del cual la emision ocurre, y su relacion con el estado basal de la molecula. 
Aunque la simple imagen de la absorcion de un foton y la subsecuente emision para dar 
fluorescencia parece ser la regia, existen procesos que preceden y/o compiten con la 
emision del foton. Cualquier proceso que ocurra en lugar de la fluorescencia, compite 
con ella. 

El proceso de excitacion molecular y subsecuente perdida de energia de 
excitacion puede tratarse considerando cuatro estados (Figura 4): el estado basal (So), el 
estado al cual la excitacion ocurrio inicialmente (S 2 ), el estado excitado singlet mas bajo 
(Si) y el estado excitado triplet (E). Para que un proceso compita efectivamente con el 
proceso radiativo normal, este debe tener una constante de velocidad mayor que el 
decaimiento espontaneo del estado excitado del cual debe ocurrir. Expresado 
matemdticamente: 

kcp > _s 

donde k c ? es la constante de velocidad del proceso competidor y _ s es el tiempo de vida 
(ver mas adelante) del estado involucrado. 

Despues de la absorcion del foton, la molecula puede hacer una de dos cosas: 
emitir el foton del mismo nivel vibracional al cual fue inicialmente excitado, o sufrir 
cambios en el nivel vibracional antes de la emision. Cual de los dos procesos siga, 
depende de forma principal del ambiente de la molecula. Para una molecula aislada en 
fase gaseosa, la unica manera de perder energia vibracional es emitir un foton infrarojo, 
lo cual es menos probable que sufrir una transicion electronica para regresar al estado 
basal. Por ello, uno tiende a ver la emision de un foton de niveles vibracionales mas altos 
de estados excitados en espectros de fase gaseosa a bajas presiones. 

Relajacion vibracional 

En solucion, la relajacion termal de una molecula excitada vibracionalmente es 
muy rapida a traves de la transferencia del exceso de energia vibracional de la molecula 
soluto al solvente. Este proceso es tan eficiente que, no solo uno o dos cuantos de energia 
vibracional se pierden, sino todo el exceso de energia vibracional del estado excitado, en 
1CH 3 a lO -11 s. Esto significa que antes de que una molecula excitada en solucion pueda 


n 



emitir un foton, sufrird una relajacion vibracional y por lo tanto la emision del foton ocurrira 
siempre a partir del nivel vibracional mas bajo de un estado excitado. 


kpR 

k\J 



Figura 4. Relacion entre los procesos del estado excitado. kpR=constante de reaccion 
quimica; /cET=constante de transferencia de energia,; /cNR=constante no radiativa (conversion 
interna); kisc=constante de cruzamiento intersistemas; lcR=constante radiativa: fluorescencia; 
/cp=constente de fosforescencia. 

Conversion interna; No radiativa (Radiationless) 

Se pueden encontrar procesos no radiativos por los cuales las moleculas en un 
estado excitado singlet pueden regresar al estado basal sin la emision de un foton, 
convirtiendo toda la energia de excitacion en color. A estos se llama conversion interna. 

De forma general, la energia de separacion entre estados excitados singlet en 
moleculas aromaticas es mas pequena que la separacion entre el estado Si, y el estado 
basal. So. Esto significa que el nivel vibracional 0 de S 2 , por ejemplo, se sobrelapara con los 
niveles vibracionales mas altos de Si. Esta situacion da lugar a un alto grado de 
acoplamiento entre los niveles vibracionales, de tal manera que la molecula sufre una 
conversion interna del estado S 2 al nivel vibracional mas bajo del estado Si. 

Otro proceso de conversion interna puede ocurrir cuando el nivel vibracional 0 de 
Si se sobrelapa con un nivel vibracional de muy alta energia de So. El electron se mueve 
de regreso al orbital enlazante no lleno, y la molecula entonces se relaja 
vibracionalmente muy rapido al nivel mas bajo de So. 

Estas rutas de desactivacion del estado excitado que son no-radiativas se agrupan 
en una velocidad del proceso descrito por la constante de velocidad no radiativa, A: N r. 


Fluorescencia 

Una vez que una molecula llega al nivel vibracional mas bajo de un estado 
excitado singlet Si (0) puede sufrir un proceso que es motivo de nuestro interes. Este es, 
que regrese a uno de varios niveles de energia vibracionales/rotacionales del estado So 


























por la emision de un foton de luz que corresponde a la diferencia de energia entre el 
estado excitado Si, nivel vibracional 0, y un nivel vibracional particular de So. En este 
proceso radiativo llamado fluorescencia, el electron en el orbital antienlazante (n*) hace 
un salto cuantico de regreso al orbital enlazante (n) medio lleno, emitiendo el foton de luz. 
El mecanisrmo puede definirse: 

F* _ F + hv 

siendo F* la molecula fluorescente en estado excitado Si(0), y F su estado despues de la 
emision del foton, hv. 

El tiempo de vida de un estado singlet excitado es aproximadamente de 10 _9 a 10 -7 s 
y por lo tanto el tiempo de caida de la fluorescencia es del mismo orden de magnitud. La 
constante de velocidad que se asocia con el proceso radiativo de fluorescencia se 
define como k R . 

Cruzamiento intersistemas (intersystem crossing) 

Existe un proceso muy eficiente para poblar estados triplet partiendo del estado 
excitado singlet en muchas moleculas. Este proceso es referido como cruzamiento 
intersistemas, y es un proceso de conversion interna dependiente de spin. Ocurre cuando 
uno de los electrones sufre una inversion de su spin de +_ a - _ o viceversa. Esto resulta en 
un estado electronico de menor energia (los electrones solos en diferentes orbitales 
prefieren tener spines paralelos) con una multiplicidad M = 3, con la que se designa al 
estado estado triplet, Ti. A este proceso de cruzamiento intersistemas se asocia la 
constante de velocidad k isc - 

Transference de la energia de excitacion sin radiacion 

El estado excitado inicial puede ser un estado excitado singlet mayor o un nivel 
vibracional del estado excitado singlet mas bajo. Ya que la conversion interna ocurre 
hacia el nivel vibracional mas bajo del estado Si en aproximadamente 10 -13 a lO -11 s, 
cualquier proceso competidor que vaya a ocurrir a partir de este estado debe tener una 
constante de velocidad de al menos 10" l/mol-s. En el nivel vibracional mas bajo del 
estado excitado singlet una molecula tiene un tiempo de vida aproximado de 10 -8 s, por 
lo que la transferencia de energia puede ocurrir por mecanismos “colisionales” o no. 

apagamiento colisional (Collisional quenching). El apagamiento colisional es un 
proceso bimolecular dependiente del “contacto” entre la molecula excitada y el 
apagador (quencher). Es un proceso de difusion controlada que requiere que el tiempo 
de vida del estado excitado sea mayor de 10 -9 s. El mecanismo puede describirse como 
sigue: 

F+ hv _F* 

F* _ F + hv ’ 

F* + Q _F+ Q 

La molecula fluorescente F absorbe un foton para dar F*, el nivel de equilibrio del 
estado singlet excitado mas bajo. F* puede emitir un foton, hv’, y regresar al estado basal 
(fluorescencia), o puede interactuar con la molecula apagadora Q, perdiendo la energia 



de excitacion y regresar a So sin emision. Este mecanismo simple es descrito por la ley de 
Stem- Volmer: 

F 0 /F= 1 + A[Q] = 1 + k q _ s [Q] 

En esta ecuacion F o es la intensidad de la fluorescencia en ausencia del apagador, 
F es la intensidad de la fluorescencia a una concentracion [Q] del apagador. K es la 
constante de apagamiento de Stern-Volmer, k q es la constante de apagamiento 
bimolecular y _s es el tiempo de vida del apagador. 

Basicamente hay dos mecanismos por los cuales la perdida “colisional” de la 
energla de excitacion puede ocurrir: intensificacion del cruzamiento intersistemas por el 
apagador, o transferencia de electrones. Una gran variedad de moleculas pueden 
actuar como apagadores colisionales, que incluyen oxigeno, halogenos, aminas y 
moleculas deficientes de electrones como arcrilamida. El mecanismo de apagamiento 
varla con el par fluoroforo-apagador. 

Transferencia no colisional. Otro proceso importante que ocurre en el estado 
excitado es la transferencia de energla por resonancia (RET). La transferencia de energla 
que ocurre a traves de distancias mas grandes que la distancia de colision molecular es 
llamada transferencia de energla no colisional. El proceso ocurre cuando el espectro de 
emision de un fluoroforo se sobrelapa con el espectro de absorcion de un aceptor (Figura 
5). El aceptor no necesariamente es fluorescente. RET no involucra la emision de luz por el 
donador, esto es, no es el resultado de la emision del donador siendo absorbida por el 
aceptor. No hay un foton intermediario en RET. El donador y el aceptor estan acoplados 
por una interaccion dipolo-dipolo. Por esta razon el termino RET es preferido al termino de 
transferencia de energla por resonancia fluorescente (FRET), que tambien es muy comun. 
El proceso se resume como: 

D + hv _D* 

D* + A _D + A* 

A* _A + hv 

donde la molecula donadora D, absorbe radiacion y va al estado excitado D*. D* y A, el 
aceptor, interactuan y la energla de excitacion es transferida a A. Esta molecula en su 
estado excitado. A*, puede emitir su propia fluorescencia caracterlstica. El efecto neto es 
que la energla de excitacion es transferida de D a A (Figura 5). Si D y A tienen un nivel de 
energla comun, la energla sera transferida de ida y vuelta entre ellos hasta que uno la 
emita. Pero si el nivel vibracional mas bajo del estado excitado de A se ubica por debajo 
que el estado de equilibria del donador, una vez que la energla se le ha transferido, 
ocurre una conversion interna rdpidamente a su nivel vibracional mas bajo. 

El grado de transferencia de energla esta determinado por la distancia entre D y A, 
y el grado de sobrelapamiento espectral. Por conveniencia, este (Figura 5b) se describe 
en terminos de la distancia de Forster ( Ro ). La velocidad de transferencia de energla a I<et 
(r) esta dado por: 

k ET (r) = (1 I_d) (Ro/rf 

donde r es la distancia entre D y A, y _ D es el tiempo de vida del donador sin transferencia 
de energla. La eficiencia de la transferencia de energla para un par donador-aceptor a 
una distancia fijada es: 


E = 


Rn 6 

Ro 6 + r 6 





Figura 5. (a) Sobrelapamiento espectral de FRET; (b) El mecanismo de la transferencia de energia no 
colisional. 

Por tanto el grado de transferencia depende de la distancia, r. Afortunadamente, las 
distancias Forster son comparables en tamano a las macromoleculas biologicas, 30-60A. Por 
esta razon, la transferencia de energia se ha usado como una “regia espectroscopica” 
para la medicion de distancias entre sitios en proteinas. 

Una de las condiciones primarias para que ocurra el FRET es que las orientaciones de 
la transicion dipolo del donador y del aceptor esten aproximadamente en paralelo. La 
distancia a la cual el 50% de las moleculas donadoras se desactivan por FRET (50% 
eficiencia), es definida por el radio de Foster (Ro). La magnitud de Ro depende de las 
propiedades espectrales de donador y receptor (Tabla 1). 

Ro = [8.8 x 10 23 ■ K 2 • n 4 • QY D ■ J(_)] 1/6 A 

donde, k 2 es el factor de orientacion dipolo (rango 0 a 4); k 2 =2/3 para donadores y 
aceptores orientados al azar; QYd es la eficiencia cuantica de fluorescencia del donador en 
ausencia del aceptor; n es el indice de refraccion; J(_) es la integral del sobrelapamiento 
espectral = J _a(_) • Fd (_)-_ 4 d_ cm 3 M" 1 (_a es el coeficiente de extincion del aceptor; Fd es la 
intensidad de emision de fluorescencia del donador como una fraccion de la intensidad 
total integrada). 

Reacciones quimicas 

En el estado excitado singlet (nivel vibracional mas bajo), una molecula tiene un 
tiempo de vida de aproximadamente 1CT 8 s, y por tanto las reacciones quimicas, reversibles 
o no, pueden ocurrir de dicho estado. Frecuentemente las reacciones del estado excitados 
son diferentes de las reacciones de la misma molecula en estado basal. Ya que Si es un 
estado electronico que tiene una distribucion electronica diferente de So, el estado basal, la 
molecula puede sufrir cambios en el sobrelapamiento de sus orbitales moleculares. Una 
nueva configuracion de enlaces puede resultar en la formacion de una nueva molecula o 







































fotoproducto. Este es un proceso fotoquimico que tiene una constante de velocidad 
asociada, kpR, que compite con otros procesos de desactivacion del estado excitado. 

Tabla 1. Valores tfpicos de Ro para algunos pares donador-aceptor. 


Donador 

Aceptor 

Ro (A) 

Fluorescefna 

Tetramethylrhodamina 

55 

IAEDANS 

fluorescefna 

46 

EDANS 

Dabcyl 

33 

Fluorescefna 

fluorescefna 

44 

BODIPY FL 

BODIPY FL 

57 

Fluorescefna 

QSY 7 y QSY 9 

61 


Todos estos procesos diferentes de desactivacion del estado excitado compiten unos 
con otros. Sus diferentes procesos cineticos se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Sumario de los procesos de desactivacion de estados excitados singlet de una molecula, M. 


Absorcion de un foton: despues de la 
relajacion vibracional a Si(0) 

M ( So ) + hv _ M(Si) 


Cruzamiento infersistemas 


Rise 

Fofoqufmica 

M(S i) Producto 

Jcpr 

No radiativa (Conversion interna) 

M (Si) M (So) 

kNR 

Fluorescencia (radiativa ) 

/VI (Si) /VI (So) + hv 

/Cr 

Transferencia de energia por Apagador 

M(Si) + [Q] M(So) + [Q] 

k Q [Q] 

Transferencia de energia por 

Resonancia 

M (Si) + Aceptor _M (So) + Aceptor 

Ret 


/VI (Si) corresponde a la molecula excitado electronicamente, A/I. 


CARACTERISTICAS Y PARAMETROS DE LA FLUORESCENCIA 

El fenomeno de la fluorescencia presenta ciertas caracteristicas generates, con 
excepciones poco frecuentes. En general, si un fluoroforo dado no presenta cualquiera de 
las caracteristicas, se puede inferir un comportamiento especial para ese compuesto. 

Espectro de fluorescencia 

La luz emitida por una molecula a partir de su estado excitado singlet en su nivel 
vibracional mas bajo, Si(0), corresponde a la diferencia de energia de este con un nivel 
vibracional de So. Habra un espectro de energia de los fotones que fluorescen, y este 
espectro (Figura 6) es el que se mide en el espectrofluorimetro. La longitud de onda 
(wavelength) _o corresponde a la transicion radiativa de S;(0) a So(0). Esta es la transicion de 
energia mas grande y es la diferencia de energia entre estos dos estados. En _max, la 
longitud de onda corresponde a la intensidad de fluorescencia mas alta, la transicion de 
S;(0) a So(n) representa la transicion radiativa mas probable entre estos dos estados. 

Los datos del espectro de fluorescencia se presentan generalmente en un espectro 
de emision de fluorescencia, un PLOT de las intensidades de fluorescencia versus longitudes 
de onda (nanometros) o numero de onda (cm- 1 ). Los espectros de emision varian 
ampliamente y son dependientes de la estructura quimica del fluoroforo y del solvente en 
cual esta disuelto. Los espectros de algunos compuestos, como el perileno, muestran una 
estructura significativa debida a los niveles de energia vibracional individuates de los 



















estados basal y excitado. Otros compuestos, como la quinina, muestran espectros que 
carecen de la estructura vibracional (Figura 7). 



Longitud de onda (rnn) 


Figura 6. Espectro de fluorescencia tlpico que representa la distribucion de energfa de los fotones 
de Si(0) a diferentes niveles vibracionales del estado basal, So. 
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Figura 7. Espectros de absorcion y emision de perileno y quinina. El espectro de emision no se puede 
presentar correctamente en longitud y numero de onda a la vez. 


Una propiedad de la fluorescencia es que el mismo espectro de emision se observa 
generalmente independientemente de la longitud de onda de excitacion. Esto es conocido 
como la regia Kasha, aunque Vavilov reporto en 1926 que la eficiencia cuantica (quantum 
yield) era generalmente independiente de la longitud de onda de excitacion. Debido a la 
rapida relajacion del exceso de energia de un fluoroforo (10 12 s), los espectros de emision 
son usualmente independientes de la longitud de onda de excitacion. Flay excepciones, 
como los fluoroforos que existen en dos estados de ionizacion, cada uno de los cuales 
muestran distintos espectros de emision y absorcion. Tambien, se sabe que algunas 
moleculas emiten a partir del nivel S 2 , pero tales emisiones son raras y generalmente no se 
observan en moleculas biologicas. 

Es interesante observar que el perileno sigue la regia de la Imogen de Espejo, pero la 
emision de la quinina exhibe un pico en lugar de los dos picos vistos en su espectro de 
excitacion a 310 y 335 nm. En el caso de la quinina, el pico de absorcion de longitud de 




















onda mas corta se debe a la excitacion al segundo estado excitado (S 2 ), que se relaja 
rapidamente a Si. El espectro de emision de la quinina es la imagen especular de la 
absorcion So _ Si, y no de su espectro de absorcion total. Esto es cierto para la mayoria de 
los fluoroforos. 

La naturaleza generalmente simetrica del especto es el resultado de la misma 
transicion, involucrada tanto en la absorcion como en la emision y las similitudes de los 
niveles de energia vibracional de So y Si. En muchas moleculas estos niveles de energia no 
estan significativamente alterados por las diferentes distribuciones de So y Si. De acuerdo al 
principio Franck Condon, todas las transiciones electronicas son verticales, esto es, ocurren 
sin cambio en la posicion del nucleo. Como resultado, si la particular probabilidad de 
transicion (factor Franck-Condon) entre los niveles vibracionales cero y dos es la mas grande 
en la absorcion, la transicion reciproca es tambien mas probable en la emision (Figura 8). 



Aunque frecuentemente se sigue la regia de la imagen de espejo, ocurren muchas 
excepciones a esta regia, como cuando el espectro de emision muestra estructuras 
vibracionales. Algunos fluoroforos tambien pueden formar complejos con ellos mismos. El 
caso mejor conocido es el pireno. A bajas concentraciones, este muestra una emision 
altamente estructurada. A altas concentraciones la emision UV previamente invisible se 
vuelve visible a 470 nm. Esta emision de amplia longitud de onda se debe a la formacion de 
un eximero, un dimero de estado excitado (excited-state dimer). Otros procesos del estado 
excitado pueden cambiar el espectro de emision y pueden o no, cambiar el perfil de 
espectral. La acridina despliega dos espectros de emision que dependen del pH. El pk a de 
disociacion del proton es 5.45 en estado basal. Sin embargo, la emision del grupo acridina 
se puede observar a valores de pH mayores. Esto, porque el pka del estado excitado es 10.7, 
y por tanto la acridina puede unir un proton del solvente durante su tiempo de vida 
excitado. Tambien pueden ocurrir cambios en el pk a en el estado excitado de fluoroforos 
bioquimicos. Por ejemplo, el fenol y la tirosina, cada uno de ellos muestran dos emisiones, la 
emision de longitud de onda larga siendo favorecida por una alta concentracion de 
aceptores de protones. 

Eficiencia cuAntica (quantum yield) 

El tiempo de vida de la fluorescencia y la eficiencia cuantica son probablemente las 
caracteristicas mas importantes de los fluoroforos. La eficiencia cuantica _ F se define como 
la fraccion de las moleculas excitadas que fluorescen, de acuerdo a esto: 

F = numero de fotones emitidos 


numero total de fotones absorbidos 











Obviamente, el valor maximo de _ F es 1, esto es que todas las moleculas que han sido 
excitadas a Si regresen a So por la emision de un foton de luz. Se puede mostrar que _f esta 
relacionado con las constantes de velocidad mencionadas antes: 


F 


MSC" 


Otros procesos pueden ser incluidos en esta relacion. El denominador de esta 
expresion se relaciona con A, la absorbancia de la molecula. Si lo es la intensidad de la luz 
excitante en fotones s _1 entonces la intensidad integrada de la fluorescencia. If (fotones s _1 ) 
es: 

Ip _ (numero total de fotones absorbidos / s, /a) • (_ F ) 

Y de la ley de Beer-Lambert: 

A = _cl y _cl = log (Iq/I) 


donde / es la intensidad de la luz transmitida en fotones s - '. 


y 


/ A = /o-/ = / o (l-10-- cZ ) 

/ f = /o(1-10-- c, )(_f) 


Asi que la serial fluorescente integrada depende de la intensidad de la luz incidente, 
la absorbancia de la muestra a la longitud de onda de excitacion, _ EX , y de _ F . 

Para moleculas altamente fluorescentes, como rodamina B y fluoresceina, la 
eficiencia cuantica alcanza la unidad, mientras que para otras, la fluorescencia es tan debil 
que no es posible observarla y su eficiencia cuantica se aproxima a cero. Sin embargo, aun 
cuando se emita un cuanto de radiacion en fluorescencia, este cuanto sera de menor 
energia en promedio que el cuanto absorbido, debido a la relajacion vibracional. El 
cambio en la energia del foton causa un cambio en el espectro de fluorescencia hacia 
longitudes de onda mas amplias, respecto al espectro de absorcion. Este fenomeno 
observado por Sir G. G. Stokes en 1852 se denomina cambio de Stokes (Stokes’ shift). 

TlEMPO DE VIDA DE RADIACION (LIFETIME) 

Si se excita una muestra con un pulso infinitamente angosto de luz, creando una 
poblacion de moleculas en estado Si, se puede escribir una ecuacion diferencial que 
relaciona la concentracion de /VI (Si) en cualquier tiempo, f, con los diferentes procesos de 
desactivacion: 

-dM(Si)/ d t = (&r+ &nr+ Arise + &pr) M(Si) 

y la integracion Neva a: 

MiSm = A/(S,)(0) Q- kt 

donde A/l(Si)(f) es la concentracion Ad (Si) en cualquier tiempo t; Ad (Si) (0) es la concentracion 
de Ad (Si) al tiempo t = 0; y _k = kR + I<nr + k isc + kpR. Ya que If _ Ad (Si), se puede escribir la 
expresion: 

hit) = / F (0)e" fa 

Por definicion, el tiempo de vida de un estado excitado singlet. Ad (Si), es: 





+ ^NR + &ISC + &PR 

mostrando que el estado excitado singlet tiene un tiempo de vida finito que depende de la 
eficiencia de los diferentes procesos de desactivacion que compiten. El tiempo de vida de 
radiacion de Si esta definido de acuerdo a: 


r — 1 / k R 


Asi, si el unico proceso de desactivacion de Si es fluorescencia, siendo _ s = _ R , y 
Una relacion importante es: 


F_R — 


S 


= 1 . 


Cuando se miden _ s y _ F , se puede calcular la constante de velocidad molecular 
intrinseca, k R = _ R . 


Anisotropia de fluorescencia 


Sobre la excitacion con luz polarizada, la emision de muchas muestras tambien esta 
polarizada. El grado de polarizacion de la emision se describe en terminos de la anisotropia 
(r). Las muestras que exhiben anisotropias distantes de cero se dicen que despliegan una 
emision polarizada. El origen de este fenomeno se basa en la existencia de momentos de 
transicion para la absorcion y emision las cuales caen a lo largo de direcciones especificas 
en la estructura del fluoroforo. 

En soluciones homogeneas los fluoroforos en estado So se encuentran orientados al 
azar. Cuando se exponen a la luz polarizada, estos fluoroforos que tienen sus momentos de 
transicion de absorcion orientados a lo largo del vector electrico de la luz incidente son 
excitados de manera preferencial. Por tanto, la poblacion en estado excitado no se 
encuentra orientada al azar. 

La despolarizacion de la emision puede ser causada por un numero de fenomenos. 
La difusion rotacional de los fluoroforos es una causa comun. Las mediciones de anisotropia 
revelan el promedio del desplazamiento angular del fluoroforo que ocurre entre la 
absorcion y emision del foton. Este desplazamiento angular depende de la velocidad y 
grado de difusion rotacional durante el tiempo de vida del estado excitado. Estos 
movimientos difusivos dependen a su vez de la viscosidad de los solventes y del tamano y 
forma de la molecula que rota. Para fluoroforos en solucion, depende del arrastre viscoso 
impuesto por el solvente, por lo que, el cambio en la viscosidad del solvente resultara en un 
cambio en la anisotropia. Para fluoroforos pequenos en solucion de baja viscosidad, la 
velocidad de difusion rotacional es tipicamente mas rapida que la velocidad de emision. 
Bajo estas condiciones, la emision es despolarizada y la anisotropia se acerca a cero. 

Fluorescencia de estado estable (steady-state) y resuelta en tiempo (time-resolved) 

Las mediciones de la fluorescencia se pueden clasificar en dos tipos. Las mediciones 
de estado estable son aquellas que se realizan con constante iluminacion y observacion. La 
muestra es iluminada con un haz continuo de luz, y se registra la intensidad o espectro de 
emision (Figura 9). Debido a la escala en nanosegundos de la fluorescencia, la mayoria de 
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las mediciones son de este tipo. Cuando la muestra se expone a la luz, casi inmediatamente 
se alcanza el estado estable. 

El segundo tipo de medicion, las mediciones resueltas en tiempo, se usa para medir 
decaimientos de intensidad o decaimiento de anisotropia (r). Para estas mediciones, la 
muestra es expuesta a un pulso de luz con una anchura que es tipicamente mas corta que 
el tiempo de decaimiento de la muestra (Figura 9). Este decaimiento de intensidad es 
registrado con un sistema de deteccion de alta velocidad que permite que la intensidad o 
anisotropia sean medidas en una escala de tiempo de nanosegundos. 

La observacion de estado estable es simplemente un promedio del fenomeno 
resuelto en tiempo sobre el decaimiento de intensidad de la muestra. Por ejemplo, 
considerando un fluoroforo que despliega un solo tiempo de decaimiento (_) y un solo 
tiempo de correlacion rotacional (_), la intensidad y decaimiento de anisotropia estan 
dados por: 

7(0 = I„e~ ,L 
r(t ) = r 0 e"- 

donde Io y ro son, respectivamente, las intensidades y anisotropias al t = 0, inmediatamente 
despues del pulso de excitacion. 



Figura 9. Comparacion de la espectrofluorescencia resuelta en tiempo y de estado estable. 

Las mediciones resueltas en tiempo tipicamente requieren instrumentos mas 
complejos y caros, sin embargo, hay muchas razones para su uso. Mucha informacion 
molecular disponible de la fluorescencia se pierde durante los procesos que promedian el 
tiempo. Por ejemplo, los decaimientos de anisotropia de macromoleculas fluorescentes son 
frecuentemente mas complejos que un solo exponencial. El decaimiento de intensidad 
tambien contiene informacion que se pierde durante un proceso promediado. 
Frecuentemente, las macromoleculas existen en mas de una conformacion, y el tiempo de 
de decaimiento de una sonda unida puede depender de conformacion. El decaimiento de 
intensidad puede revelar dos tiempos de decaimiento, y por tanto la presencia de mas de 
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un estado conformacional. La intensidad de estado estable revelaria una intensidad 
promedio dependiente del promedio de los dos tiempos de decaimiento. 

Hay mas numerosas razones adicionales para las mediciones de fluorescencia 
resueltas en tiempo. Estas mediciones tambien revelan si el apagamiento es debido a 
difusion o a la formacion de complejos con fluoroforos en estado basal. En fluorescencia, 
mucha de la informacion molecular esta disponible de mediciones resueltas en tiempo. 

FLUOROFOROS 

Recapitulando, los fluoroforos son moleculas fluorescentes que tienen un espectro de 
absorcion y emision bien definidos; existe una diferencia entre los picos de absorcion y 
emision de un fluoroforo (Stokes’ shift); la intensidad de su fluorescencia emitida varia con la 
longitud de excitacion, pero no varia la distribucion de su espectro (Figura 10). Entre los mas 
utilizados se pueden encontrar moleculas organicas simples y proteinas fluorescentes. 



Figura 10. La excitacion de un fluoroforo a tres diferentes longitudes de onda (EX 1, EX 2, EX 3) no 
cambia el perfil de emision, pero produce variaciones en la intensidad de emision de fluorescencia 
(EM 1, EM 2, EM 3) que corresponden a la amplitud del espectro de excitacion. 

Los fluoroforos se pueden dividir en dos grandes closes: intrinsecos y extrinsecos. Los 
fluoroforos intrinsecos se hallan de manera natural, e incluyen los aminodcidos aromaticos, 
NADH, flavinas y derivados del piridoxal y clorofila (Tabla 3). Si bien la eficiencia cuantica de 
la tirosina es similar al triptofano, su espectro de emision esta menos distribuido en la escala 
de longitud de onda. Esto da la impresion de una mayor eficiencia cuantica para la tirosina. 


Tabla 3. Parametros de fluorescencia de aminodcidos aromaticos en agua a pH neutro. 


Especie 

ex (nm) 

em (nm) 

Amplitud 
de onda (nm) 

Eficiencia 

cuantica 

Tiempo 
de vida (ns) 

Fenilalanina 

260 

282 

- 

0.02 

6.8 

Tirosina 

275 

304 

34 

0.14 

3.6 

Triptofano 

295 

353 

60 

0.13 

3.1 


Los cofactores de las enzimas frecuentemente fluorescen. El NADH es altamente 
fluorescente, con un maximo de emision y absorcion a 340 y 460, respectivamente. El 
cofactor piridoxal fosfato tambien es fluorescente. Sus espectros de emision y absorcion son 
dependientes de su estructura quimica en la proteina. La riboflavina, FMN y FAD absorben 
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luz en el rango visible (-450 nm) y emiten alrededor de 535 nm. En contraste con el NADH, 
las formas oxidadas de las flavinas son fluorescentes, y no las formas reducidas. 

Los acidos nucleicos y nucleofidos en general no fluorescen, sin embargo exisfen 
excepciones. El fRNA PE de levadura confiene una base alfamenfe fluorescenfe, la base Yt. 

Por ofro lado, los fluoroforos exfrinsecos se agregan a la muesfra para proveer 
fluorescencia cuando no exisfe o para cambiar las propiedades del especfro de la muesfra. 
Esfos incluyen a la fluoresceina y la rodamina, enfre ofras numerosas susfancias. 

En el caso de las profeinas, es frecuenfe su marcaje con cromoforos que fienen 
longifudes de excifacion y emision mas grandes que los aminodcidos aromaficos, una gran 
variedad de fluoroforos se pueden enconfrar en cafalogos de sondas moleculares. Un 
numero grande de fluoroforos esfan disponibles para el marcar covalenfemenfe, o no, 
profeinas. Las sondas covalenfes pueden fener una variedad de grupos reacfivos, para 
acoplarse con aminas, sulfhidrilos, o cadenas laferales de las hisfidinas. 

El cloruro de Dansilo (DNS-CI, Figura 11) fue descrifo por Weber en 1951. El DNS-CI es 
usado ampliamenfe para marcar profeinas, especialmenfe donde se anficipan mediciones 
de polarizacion. Su vasfo uso es el resulfado de su femprana infroduccion en la liferafura y 
su fiempo de vida favorable (-10 ns). Los grupos Dansilo se pueden excifar a 350 nm, donde 
las profeinas no absorben, sin embargo, debido a que absorben cerca de los 350 nm, 
pueden servir como acepfores de la fluorescencia de profeinas. El especfro de emision del 
mofivo dansilo es alfamenfe sensible a la polaridad del solvenfe, y las emisiones maximas 
son fipicamenfe proximas a 520 nm. 



Figura 11. Sondas reactivas para conjugacion con macromoleculas. 

Las fluoresceinas y rodaminas fambien son muy usadas como marcadores 
exfrinsecos. En confrasfe con los grupos Dansilo, no son suscepfibles a la polaridad del 
solvenfe. Una razon adicional para su amplio uso es su alfo coeficienfe de exfincion molar, 
cercano a 80,000 M' 1 cnr 1 (Tabla 4). 

Una amplia variedad de reacfivos derivados esfan disponibles, incluyendo 
iodoacefamidas, isofiocianafos, y maleimidas. lodoacefamidas y maleimidas se usan 




tipicamente para marcar grupos sulfhidrilos mientras que los isotiotiocianatos, N- 
hidroxiciccinimida y cloruros sulfonilos (sulfonyl chlorides) se usan para marcar aminas. 


Tabla 4. Propiedades espectrales de fluorescencia de sondas extrinsecas muy usadas. 


Fluoroforo 

Absorcion 

(nm) 

(IVT 1 cm 1 ) 

Emision (nm) 

- 

_ (ns) 

DNS-CI 

340-350 

4,300 

510-560 

0.1-0.3 

10-15 

FITC 

492 

72,000 

516-525 

0.3-0.85 

4.5 

TRITC 

535-545 

107,000 

570-580 

- 

2.0 

NBD 

470 

12,900 

550 

- 

- 


DNS-CI, Dansyl chloride; FITC, fluorescein 5-isothiocyanate; NDB, 7-nitrobenz-2-oxa-l ,3-diazol-4- 
yl; TRITC, tetramethylrhodamine 5-(6-)isothiocyanate. 


Un problema de la fluoresceina es su tendencia a apagarse a si misma. Esto se debe 
a su pequeno cambio de Stokes (Figura 12a). Cuando mas de un grupo de fluoresceina 
esta unido a una proteina, puede ocurrir transferencia de energia entre ellos. Esto se 
entiende dandose cuenta que dos grupos de fluoresceina unidos a la misma proteina 
parecen estar a 40A uno del otro, lo cual esta en la distancia Foster para la transferencia de 
energia. 





Longitud de onda (nm) 


(b) 


Figura 12. Espectro de excitacion y emision de (a) superior: FITC; inferior: DNS-CI marcados con 
anticuerpos; (b) Espectro de excitacion y emision del Casade Yellow en metanol. 


Por dicha razon, se buscan fluoroforos con cambios de Stokes mas grandes, como 
el DNS-CI. Sin embargo, su hidrofobicidad se vuelve un problema en altos grados de 
marcaje, resultando en la agregacion de la proteina. Esta es una de las causas de que se 
esten desarrollando nuevos fluoroforos que tengan grandes cambios de Stokes y buena 
solubilidad en agua. Uno de esos fluoroforos es el Cascade Yellow (Figura 12b). Su mayor 
cambio de Stokes minimiza su tendencia para homotransferirse y el cambio en los anillos 
aromaticos ayuda en su solubilidad. 

Un acoplamiento exacto entre una linea particular de emision de un laser y el 
maximo de absorcion de una sonda especifica no siempre es posible, pero la eficiencia 























de excitacion de lineas cercanas al maximo es usualmente suficiente para producir un 
nivel de fluorescencia detectable rdpidamente. En la figura 13 se muestran los espectros 
de absorcion de dos sondas comunes. La excitacion de FITC a 488 nm usando un laser de 
argon produce una eficiencia de absorcion de alrededor del 87%. En contraste, cuando 
las lineas de 477 o 514 nm del laser de argon se usan para excitar FITC, la eficiencia de 
emision alcanza solo 58 6 28%, respectivamente. Claramente, la linea laser de 488 nm del 
laser argon (o cripton-argon) es la fuente mas eficiente para excitar este fluoroforo. 
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Figura 13. Espectros de absorcion de dos sondas comunes con las lineas de excitacion de un laser 
eficiente. En verde, el perfil de absorcion de FITC cuyo maximo de absorcion es 495 nm. En rojo, el 
perfil de absorcion de Alexa Fluor 546. 

Alexa Fluor 546 tiene un coeficiente de extincion maximo de 556 nm, y esta 
disenado para dar mayor una eficiencia cuantica a niveles significativamente reducidos 
de fotoblanqueo en experimentos de fluorescencia. La linea espectral mas eficiente para 
excitar Alexa Fluor 546, es la linea amarilla de 568 nm de un laser cripton-argon, con una 
eficiencia cuantica de -84%. Las lineas espectrales siguientes mas cercanas, de 543 nm 
del laser verde helio-neon y de 594 nm del laser amarillo helio-neon, excitan este 
fluoroforo con eficiencias de 43 y 4%, respectivamente. La linea de 488 nm del laser argon 
(Figura 13) excita Alexa Fluor 546 con una eficiencia de -7%, un factor que puede ayudar 
cuando se hacen experimentos duales de marcaje con FITC y Alexa Fluor 546. 

Alexa Fluor, una marca registrada de Molecular Probes, son derivados de rodamina 
sulfonada que exhiben mayor eficiencia cuantica para emisiones de fluorescencia mas 
intensas que las sondas similares espectralmente, y tienen caracteristicas mejoradas, que 
incluyen mayor fotoestabilidad, espectros de absorcion acoplados a lineas de laser 
comunes, insensibilidad al pH, y mayor grado de solubilidad en agua. La notacion 
alfanumerica de los colorantes esta asociada con el laser de excitacion especifico o las 
lineas espectrales para las cuales las sondas fueron disenadas (Figura 14). 

Tambien existe un grupo de fluoroforos que no se unen a las proteinas 
covalentemente. Los de esta close, frecuentemente fluorescen debilmente o no 
fluorescen en agua pero fluorescen fuertemente cuando estan unidos a proteinas 
(apomyoglobinas) o membranas. El marcaje de membranas se realiza comunmente por 
simple particion de las sondas insolubles en agua en las regiones no polares de la 








membrana. DPH es una de las sondas mas comunes. La adicion de DPH a una suspension 
de membrana resulta en la completa union, sin que haya una emision significativa del 
DPH en la fase acuosa. Las membranas tambien se pueden marcar con sondas mas 
solubles en agua como la fluoresceina y la rodamina. En tales casos las sondas pueden ser 
forzadas a localizarse en la membrana por union a largas cadenas acilo o a fosfolipidos. 
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Figura 14. Algunos fluoroforos sinteticos Alexa Fluor, de Molecular Probes. 


La sensibilidad de la deteccion de fluorescencia frecuentemente se ve limitada por 
la autofluorescencia de las muestras biologicas. Conforme la longitud de onda de 
excitacion se vuelve mayor, disminuye la autofluorescencia y por tanto la deteccion 
sobre el fondo aumenta. Los colorantes de longitud de onda grande se pueden excitar 
con fuentes simples de laser. Estos colorantes estan disponibles en la close de colorantes 
de cianina, como Cy3, Cy5 y Cy7, que tienen longitudes de onda de absorcion y emision 
por arriba de 650 nm y muestran pequenos cambios de Stokes. Otros colorantes de 
longitud de onda grande son la rodamina 800, oxazina, IR-125 y Thiazole Orange. 

La familia de los colorantes de cianina, Cy2, Cy3, Cy5, Cy7 y sus derivados esta 
basada en un nucleo heterociclico parcialmente saturado con dos unidades aromaticas 
conectadas por un polialqueno de numero variable de carbonos (Figura 15). Estas sondas 
muestran perfiles de excitacion y emision similares a la fluoresceina, pero tiene mayor 
solubilidad en agua, fotoestabilidad y mayor eficiencia cuantica. La intensidad de su 
emision fluorescente es menos sensible a pH que los fluoroforos tradicionales y, de manera 
similar a los Alexa Fluor, sus longitudes de excitacion estan disenadas para usarse con 
fuentes de laser comunes. 

Entre los colorantes de cianina, se incluyen los derivados Cy5 de amplia longitud de 
onda (Figura 15), que se pueden excitar en la region roja del espectro (650 nm) y emiten 
en el rojo lejano (680 nm). Este fluoroforo es eficientemente excitado por la linea espectral 
de 647 nm del laser cripton-argon, y la linea 644 del laser helio-neon. 

Entre las sondas que unen DNA, se encuentran el bromuro de etidio (EB), 
homodimero de etidio, Naranja de acridina, TOTO, DAPI, y Hoechst 33342. Uno de los mas 
usados es el EB, que aunque fluoresce muy debilmente en agua, su intensidad se 
incrementa cerca de 30 veces unido al DNA. El tiempo de vida del EB es cerca de 1.7 ns 
en agua y 20 ns unido a DNA de doble cadena por intercalacion de sus anillos aromdticos 
pianos entre las pares de bases del dsDNA. 

A veces se desea detector substancias silenciosas espectroscopicamente, como 
CL, Na + , o Ca 2+ . Esto es posible usando fluoroforos sensores como Fura-2, MQAE, Verde 
Calcio y Carboxy Snarf-6 (Tabla 5). La sonda MQAE (N(ethoxycarbonylmetyl)-6-methoxy 
quinolinium) es colisionalmente apagada por cloruro de acuerdo a la ecuacion Stern- 
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Volmer, permitiendo que se pueda calcular la concentracion de cloruro por el grado de 
apagamiento. 
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Figura 15. Estructura y perfiles espectrales de algunos fluoroforos de cianina. 


Tabla 5. Algunos fluoroforos sensores de iones y pH, sus fiempos de vida media, maximos de 


absorcion y de emision en sus formas libre y unidos. 


Sensores Fluorescentes 

Tiempo de vida media [ns] 

Absorcion Max [nm] 

Emision Max [nm] 


libre 

Enlazado 

libre 

enlazado 

libre 

enlazado 

a) Sensores de Calcio 

Fura-2 

1.09 

1.68 

362 

335 

500 

503 

lndo-1 

1.4 

1.66 

349 

331 

482 

398 

Ca-Verde 

0.92 

3.66 

506 

506 

534 

534 

Ca-Naranja 

1.20 

2.31 

555 

555 

576 

576 

Ca-Crimson 

2.55 

4.11 

588 

588 

610 

612 

Quin-2 

1.35 

11.6 

356 

336 

500 

503 

b) Sensoress de Magnesio 

Mg-Quin-2 

0.84 

8.16 

353 

337 

487 

493 

Mg-Verde 

1.21 

3.63 

506 

506 

532 

532 

c) Sensores de potasio 

PBFI 

0.52 

0.59 

350 

344 

546 

504 

d) Sensores de Sodio 

Sodio verde 

1.13 

2.39 

507 

507 

532 

532 

e) Sensores de pH 

SNAFL-1 

1.19 

3.74 

539 

510 

616 

542 

Carboxy-SNAFL-1 

1.11 

3.67 

540 

508 

623 

543 

Carboxy-SNAFL-2 

0.94 

4.60 

547 

514 

623 

545 

Carboxy-SNARF-1 

1.51 

0.52 

576 

549 

638 

585 

Carboxy-SNARF-2 

1.55 

0.33 

579 

552 

633 

583 

Carboxy-SNARF-6 

1.03 

4.51 

557 

524 

635 

559 

Carboxy-SNARF-X 

2.59 

1.79 

575 

570 

630 

600 

Resorufina 

2.92 

0.45 

571 

484 

58 7 

578 

BCECF 

4.49 

3.17 

503 

484 

528 

514 


































Otro tipo de sondas son las fluorogenicas. Estas son debilmente fluorescentes o no 
fluorescen hasta que ocurre un evento, como la ruptura enzimatica. Una sonda 
tipicamente fluorogenica es 7-UmP (7-Uberlliferyl phosphate), que no es fluorescente 
como ester fosfato, pero se vuelve altamente fluorescente por hidrolisis. 7-UmP se usa para 
medir la actividad de la fosfatasa alcalina. Las sondas fluorogenicas tambien se pueden 
basar en la transferencia de energla. 

Por otro lado, aunque las proteinas despliegan fluorescencia debido a sus 
aminodcidos aromaticos o grupos prosteticos, varias closes de proteinas muestran 
fluoescencia intrinseca a longitudes de onda mayores. Las filicobiliproteinas son proteinas 
fluorescentes de algas verde-azules y rojas. Contienen ficobilisomas, que colectan la luz 
que no es absorbida por la clorofila, sin embargo, a pesar de la remocion de estos, la 
ficobiliproteinas son altamente fluorescentes. Un elemento de este grupo es la proteina 
fluorescente verde (GFP) del pez (jellyfish) bioluminiscente Aequorea victoria. GFP tiene un 
grupo fluorescente en una region altamente restringida y protegida (figura 16). Es 
remarcable que el cromoforo se forma espontaneamente a pesar del desdoblamiento de 
la proteina. Es posible crear mutantes con propiedades espectrales diferentes. Se 
conocen mutantes de esta proteina que despliegan espectros de absorcion y emision de 
longitud de onda grande, y las cuales muestran menos dependencia de la excitacion. 



Figura 16. Proteina fluorescente verde, GFP. (a) el cromoforo consiste de un tripeptido clclico 
formado por Ser65, Tyr66 y Gly 67. (b) la localizacion del cromoforo en la helice _ dentro del barril _ 
de 11 laminas de GFP. 

La salida de fluorescencia de un fluoroforo dado depende de la eficiencia con la 
cual absorba y emita fotones, y de su habilidad para sufrir repetidos ciclos de excitacion- 
emision. Las eficiencias de absorcion y emision son mayormente cuantificadas en terminos 
del coeficiente de extincion molar para la absorcion y la eficiencia cuantica para la 
fluorescencia. Ambos son constantes en condiciones ambientales especlficas. El valor del 
coeficiente de extincion molar es especlfico a una sola longitud de onda (usualmente el 
maximo de absorcion), mientras que la eficiencia cuantica es una medida de la emision 
total de fotones en el perfil espectral fluorescente completo. La intensidad de 
fluorescencia por molecula de fluoroforo es proporcional al producto de la eficiencia 
cuantica y el coeficiente de extincion molar. El rango de estos parametros entre 
fluoroforos de importancia practica es aproximadamente de 5000 a 200,000 cnr'M- 1 para 
_ y 0.05 a 1.0 para la eficiencia cuantica. 





Hay una gran diversidad de moleculas fluorescentes (Tabla 6), y numerosas 
interacciones y procesos pueden alterar las caracteristicas espectrales. Los fluoroforos se 
pueden unir covalentemente o no a las macromoleculas, o pueden ser disenados para 
interactuar con iones especificos. La emision puede ocurrir del UV o el NIR (infrarojo 
cercano), y las sondas pueden tener tiempos de vida cortos (nanosegundos) o largos 
(microsegundos a milisegundos). 


Tabla 6. Longitudes de onda de excitacion y emision de algunas sondas utilizadas en la investigacion e 
fluorescencia y aplicaciones. La posicion de la maxima depende del solvente utilizado en la medicion. 
Esta tabla solo intenta dar una indicacion del rango de longitud de onda cubierto por cada fluoroforo. 


Fluoroforo 

Excitacion [nm] 

Emision [nm] 

5-Hydroxytryptamina (HAT) 

370-415 

520-540 

Acridina amarilla 

470 

550 

Acridina naranja 

500 

530 

Alexa Fluor 488 

494 

519 

Alexa Fluor 532 

530 

555 

Alexa Fluor 546 

554 

570 

BODIPY 500/510 

508 

515 

BODIPY 530/550 

534 

554 

Cascada azul 

375 

410 

Coumarina 

384 

470 

CY2 

489 

506 

CY3 

548 

562 

CY5 

650 

670-700 

Dansylo 

340 

520 

DAPI 

345 

458 

DPH 

354 

430 

Bromuro de Etidio 

510 

595 

FITC 

494 

518 

Fluoresceina 

495 

517 

FURA-2 

340/380 

500/530 

GFP 

395/489 

509 

Hoechst 33258 

365 

480 

Hoechst 33342 

355 

465 

Lucifer amarilla CH 

428 

535 

Rojo Nilo 

485 

525 

Verde Oregon 488 

493 

520 

Verde Oregon 500 

503 

522 

Verde Oregon 514 

511 

530 

Prodan 

361 

498 

Pireno 

341 

376 

Rhodamina 110 

496 

520 

Rhodamina 123 

505 

534 

Rhodamina 6G 

525 

555 

Rhodamina B 

540 

625 

SITS 

336 

438 

SNARF 

480 

600/650 

Stilbene SITS, SITA 

365 

460 

Rojo de Texas 

589 

615 

TOTO-1 

514 

533 

YOYO-1 

491 

509 
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EFECTOS DEL SOLVENTE 

La polaridad del solvente y el ambiente local tienen profundos efectos en el 
espectro de emision de los fluoroforos polares. Estos efectos son el origen del cambio de 
Shift. Los espectros de emision son medidos facilmente y, como resultado, hay numerosas 
publicaciones de espectros de emision de fluoroforos en diferentes solventes, y cuando 
estan unidos a proteinas, membranas y acidos nucleicos. Un uso comun de los efectos del 
solvente es determinar la polaridad del sitio de union de la sonda en la macromolecula. 
Esto se realiza comparando los espectros de emision y/o la eficiencia cuantica del 
fluoroforo cuando esta unido a la macromolecula y cuando esta disuelto en solventes de 
diferente polaridad. 

La emision de los fluoroforos generalmente ocurre a longitudes de onda mayores 
que la absorcion. Esta perdida de energia se debe a una variedad de procesos 
dinamicos que signe a la absorcion de la luz. Cuando un fluoroforo es excitado, el exceso 
de energia vibracional es rdpidamente cedido al solvente (Figura 17). Si el fluoroforo es 
excitado a un estado singlet S 2 , rapidamente decae al estado Si en 10 -12 s debido a la 
conversion interna. Los efectos del solvente cambian esta emision a niveles de energia 
aun mas bajos debido a la estabilizacion del estado excitado por las moleculas polares 
del solvente. Tipicamente el fluoroforo tiene un momento dipolo mas grande en el estado 
excitado (_ E ) que en el estado basal (_ G ). Despues de la excitacion, los dipolos del 
solvente pueden reorientar o relajar alrededor de _e, lo cual baja la energia del estado 
excitado. Como la polaridad del solvente se incrementa, este efecto se hace mayor 
tambien, resultando en la emision a energias mas bajas o mayores longitudes de onda. 



Relajacion del 
solvente 
(10 10 s) 


Figura 17. Diagrama de Jablonski para fluorescencia con relajacion de solvente. 


En general, solo los fluoroforos que son polares por si mismos muestran una gran 
sensibilidad a la polaridad del solvente. Las moleculas no polares, como los hidrocarburos 
aromaticos no sustituidos, son mucho menos sensibles a la polaridad del solvente. 

Los tiempos de vida de la fluorescencia (1-10 ns) son usualmente mas largos que el 
tiempo requerido para la relajacion del solvente. Para solventes liquidos a temperatura 
ambiente, la relajacion del solvente ocurre en 10-100 ps. 
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Ademas de las interacciones solvente-fluoroforo, muchos fluoroforos pueden formar 
un estado de transferencia de cargo inferno (ICT), o un estado de transferencia de cargo 
interna distorsionada (TICT). En la descripcion de los efectos generales del solvente, el 
fluoroforo es considerado como un dipolo en un medio continuo de constantes 
dielectricas uniformes. En este marco, interacciones especificas solvente-fluoroforo, o 
formacion de los estados ICT, se pueden detector como desviaciones de esta teoria. Ya 
que este modelo es debido a interacciones quimicas, no podemos esperar que la teoria 
explique los efectos de interacciones especificas solvente-fluoroforo. 

Las interacciones entre el solvente y el fluoroforo afectan la diferencia de energia 
entre el estado basal y el excitado. En una primera aproximacion, esta diferencia de 
energia (en cnr 1 ) es una propiedad del indice refractivo (n) y la constante dielectrica (_) 
del solvente y es descrito por la ecuacion Lippert: 
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En esta ecuacion _a y _f son los numeros de onda (cnr 1 ) para la absorcion y la 
emision, respectivamente. h=6.6256 x 10 27 erg, h es la constante de Planck, c=2.9979 x 10 10 
cm/s es la velocidad de la luz, y a es el radio de la cavidad en la cual el fluoroforo reside. 
La ecuacion de Lippert es una aproximacion en la cual los terminos de orden mayor son 
descuidados. Estos terminos contarian para efectos de segundo orden, como momentos 
dipolo inducidos en las moleculas de solvente por el fluoroforo excitado, y viceversa. 

Una descripcion cuantitativa de los efectos del ambiente en el espectro de emision 
de fluorescencia es probablemente el topico mas dificil en la espectroscopia de 
fluorescencia. No hay una teoria o tipo de interaccion que pueda usarse en todas las 
circunstancias. Hay al menos tres efectos comunmente observados: 

1. Efectos generales del solvente debidos a interacciones del dipolo del fluoroforo 
con su ambiente. 

2. Efectos especificos del solvente debidos a interacciones fluoroforo-solvente. 

3. Formacion de estados ICT o TICT dependientes de la estructura de la sonda y el 
solvente circundante. 

Aun cuando solo un tipo de interaccion estuviera presente, los efectos serian 
complejos y mas alia de los limites de la mayoria de los modelos. Por ejemplo, la ecuacion 
Lippert es solo una aproximacion e ignora los terminos de orden superior, ademas, solo 
aplica a dipolos esfericos en una cavidad esferica. Se necesitan expresiones mas 
complejos para moleculas no esfericos, pero generalmente no se puede describir la 
forma del fluoroforo en detalle. Respecto a los efectos especificos, no hay una teoria 
general que prediga el cambio en el espectro de emision debido a la formacion de 
puentes de hidrogeno. Finalmente, para fluoroforos unidos a macromoleculas o en 
solventes viscosos, la relajacion espectral puede ocurrir durante la emision, de tal forma 
que el espectro de emision representa el promedio de la emision relajada y no relajada. 

ESPECTROFLUORIMETROS. 

Los componentes principales de cualquier espectrofluorimetro son: la fuente de luz, 
el selector de onda, la celda para la muestra, un segundo selector de onda para aislar la 
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fluorescencia emitida y el detector. En la figura 18 se muestra un esquema general de un 
espectrofluorimetro. 



Figura 18. Diagrama esquematico de un espectrofluorimetro. TFM, Tubo fotomultiplicador. 


Un espectrofluorimetro ideal deberla de cumplir con las siguientes caracterlsticas: 

1. La fuente de la luz debe de producir una salida de fotones constantes a todas las 
longitudes de onda. 

2. El monocromador debe de pasar fotones de todas las longitudes de onda con la 
misma eficiencia. 

3. La eficiencia del monocromador debe de ser independiente de la polarizacion. 

4. El detector (tubo fotomultiplicador) debe de detector los fotones de todas las 
longitudes de onda con la misma eficiencia. 

Desafortunadamente estos elementos ideales no existen, por lo cual se debe de 
realizar una seleccion adecuada y hacer las correcciones pertinentes de la respuesta no 
ideal. 

La fuente de luz 

Los fotones correspondientes a la fluorescencia que pasan a troves del 
monocromador de emision son solo una pequeria fraccion del total de la intensidad. Por 





































































lo tan to es necesario el uso de una fuente que tenga una salida relativamente alta. La 
mayorfa de los espectrofluorfmetros tienen una lampara de arco de xenon (Figura 19) de 
alta presion como fuente de excitacion ya que produce un espectro continuo de alta 
intensidad que va de 200-1000 nm. Estas lamparas emiten luz como resultado de la 
recombinacion de electrones con dtomos ionizados de xenon. Estos iones son generados 
por la colision de los dtomos de xenon con los electrones que fluyen a troves del arco. 




Figura 19. Lamparas de arco de xenon (Flamamatsu). 


La salida, que dependiente de la longitud de onda de las lamparas de xenon, es la 
mayor razon para la distorsion del espectro de excitacion de los componentes los cuales 
absorben en el ultravioleta. 

El gas en las lamparas de xenon se encuentra bajo alta presion (aproximadamente 
10 atm) por lo que siempre, al manejar este tipo de lamparas, se deben de usarse lentes 
de seguridad. La envoltura de cuarzo no debe de ser tocada, si lo es, debe de limpiarse 
con algun solvente como etanol ya que los residuos de las huellas digitales se quemaran, 
quedando una mancha en la cobertura de cuarzo provocando un posible fallo de la 
lampara. Por supuesto la lampara nunca debe de ser observada directamente cuando 
esta encendida, ya que puede danar la retina o la cornea. Las lamparas de xenon tienen 
una vida util aproximada de 2000 hrs. 

Otras lamparas que tambien se pueden utilizar son las de mercurio de alta presion, 
las de arco de xenon-mercurio, las de mercurio de baja presion y otra fuente de luz como 
el LASER. 

Las lamparas de mercurio de alta presion tienen intensidades mayores que las de 
xenon pero la intensidad esta concentrada en lineas. Estas lamparas son utiles si las Ifneas 
de mercurio son aptas para las longitudes de onda de excitacion del fluoroforo. 

Las lamparas de arco de xenon-mercurio tienen mayores intensidades que las de 
xenon en el ultravioleta y la presencia de xenon ayuda a ensanchar el espectro de salida. 

Las lamparas de mercurio de baja presion producen una linea de mercurio muy 
afilada la cual es util para calibrar. 

Las fuentes de luz antes mencionadas se usan para estados estables o iluminacion 
continua, lo cual implica que no pueden ser usadas en pulsos o amplitud modulada para 
mediciones resueltas en tiempo. Las lamparas de arco usadas para mediciones de 
tiempos de vida de fase modulada usan moduladores de luz externos. 
























Finalmente, los LASER (Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation) se 
utilizan desde los anos 70 como fuentes de excitacion para medidas de fotoluminiscencia. 
Los LASER sintonizables de colorante, tienen un interes particular, ya que utilizan como 
sistema de bombeo, un LASER de nitrogeno pulsante o un LASER de Nd: YAG. La mayorta 
de los espectrofluorimetros comerciales utilizan lamparas (ya descritas) como fuentes, por 
ser menos caras y menos complicadas en su uso. Sin embargo, las fuentes de LASER 
ofrecen importantes ventajas en determinados casos, por ejemplo, cuando las muestras 
son muy pequenas como en cromatografta con microcolumnas y en electroforesis capilar 
donde la cantidad de muestra es de uno o menor; en los sensores de control remoto, 
como en la deteccion fluorimetrica de radicales hidroxilo en la atmosfera o de clorofila en 
seres vivos acuaticos, donde la naturaleza colimada de los haces de LASER es vital; o 
cuando se requiere una radiacion de excitacion altamente monocromdtica para 
minimizar los efectos de las interferencias fluorescentes. La tabla 7 presenta diferentes 
fuentes de luz utilizadas principalmente para microscopta confocal, pero que tambien 
pueden usarse para espectrofluorimetrta. 


Tabla7. Lineas de espectros de LASER y Ifneas espectrales de descarga 


Fuente 

U.V. 

Violeta 

Azul 

Verde 

Amarillo 

Naranjo 

Rojo 

Cerca 
del IR 

Argon 

351,364 

- 

457, 477, 
488 

514 

- 

- 

- 

- 

Diodo 

- 

405, 440 

- 

- 

- 

- 

635, 640 

650,685 

DPSS 

355 

430,442 

457, 473 

532 

561 

593 

638 

660,671 

He-Cd 

322, 354 

442 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kr-Ar 

- 

- 

488 

- 

568 

- 

647 

676 

Kripton 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

647 

676, 752 

He-Ne 

- 

- 

- 

543 

594 

612 

633 

- 

Arm dp? 

Ha 

365 

405, 436 

- 

546 

579 

- 


- 

Arco de 


- 

- 

46/ 

- 

- 

- 

- 

- 

Xe 


COMPONENTES DE EXCITACION DE LA MUESTRA 

La luz emitida por la fuente de excitacion es colectada con espejos y enfocada a 
traves de lentes en un haz de luz. La longitud de onda de excitacion apropiada se 
determina de un espectro de absorcion y se selecciona usando filtros o monocromadores. 
La excitacion por un doble monocromador es ventajosa cuando se esta trabajando con 
muestras que tienen un alto grado de dispersion, como suspensiones celulares, miscelas, o 
preparaciones de membranas. Esto reduce dramaticamente el desvto de luz que pasa a 
traves del monocromador y cae en la muestra. El uso de un doble monocromador resulta 
en un descenso en la luz de salida y por lo tanto se puede necesitar una fuente mas 
potente. 

Selectores de longitud de onda 

Hay un gran numero de monocromadores disponibles comercialmente que 
pueden ser usados para aislar una linea particular de una fuente de luz. Ademas de 
seleccionar la longitud de onda para la maxima transmision, tambien se debe de 







considerar la mitad del ancho de banda que define el rango de longitudes de onda que 
se transmitira. La intensidad de la luz transmitida sera reducida tanto, como el ancho de la 
banda. 

La longitud de onda de excitacion, o longitud de onda de fluorescencia, de la luz 
es usualmente seleccionada a traves de un monocromador. Se prefiere un muy buen 
monocromador ya que el reciproco de la dispersion, D-', es constante sobre todas las 
longitudes de onda. D -1 , es el parametro que relaciona el ancho de banda efectivo de 
una longitud de onda pasando a traves de un monocromador al ancho de la hendidura 
(mm) del monocromador y tiene unidades de nm mirr 1 . La intensidad de luz que pasa a 
traves de monocrmador es aproximadamente proporcional al cuadrado del ancho de la 
hendidura. El valor de D -1 depende de la calidad del monocromador, pero tipicamente 
varia de 2-8 nm mirr 1 . 

Las especificaciones de un monocromador incluyen, la dispersion y los niveles de 
desviacion de la luz. Cuando se selecciona un monocromador para espectrofluorimetria, 
se busca niveles bajos de desviacion de luz para evitar problemas debidos a la dispersion. 
Se elige un monocromador de alta eficiencia para maximizar la habilidad de detector 
bajos niveles de luz. La resolucion normalmente tiene una importancia secundaria ya que 
el espectro de emision raramente tiene picos con anchos menores de 5 nm. 

La eficiencia de la transmision de un monocromador de rejilla esta en funcion de la 
longitud de onda. La eficiencia puede ser maximizada eligiendo el “angulo de brillo" 
(blaze angle), el cual es determinado por la forma y angulo de la herramienta usada para 
generar la rejilla. La eficiencia de la transmision de los monocromadores de rejilla esta en 
funcion de la longitud de onda. Generalmente, se elige un monocromador de excitacion 
con una alta eficiencia en el ultravioleta y uno de emision con alta eficiencia en el 
espectro visible. 

Una caracteristica importante de los monocromadores de rejilla es que la 
eficiencia de la transmision depende de la polarizacion de la luz. El espectro de emision 
de una muestra puede modificar la eficiencia segun la longitud de onda y alterado en 
forma, dependiendo de las condiciones de polarizacion elegidas para correr el espectro 
de emision. Consideremos un espectro de emision corrido con cualquier tipo de rejilla, 
pero a traves de una polarizacion orientada horizontal o verticalmente figura 20. El 
espectro corrido con una polarizacion vertical aparenta cambiar a longitudes de onda 
relativas mas cortas a aquellas con polarizacion horizontal. Esto es debido a que la 
eficiencia de transmision para luz polarizada verticalmente es mayor a longitudes de 
onda menores. Este cambio de espectro podria ser observado independientemente de 
la muestra, y de si la emision fue polarizada o no. Es muy importante comparar solamente 
aquellos resultados que hayan sido corridos en condiciones identicas, incluyendo la 
orientacion del polarizador. 







Figura 20. Eficiencias para transmision vertical (I) y horizontal (_) de luz polarizada. 

Tambien se muestra la eficiencia de transmision para luz no polarizada (O). 

Una forma de evitar estas dificultades es usar una orientacion definida de los 
polarizadores cuando se corre un espectro de emision. Un metodo muy empleado es usar 
las condiciones del “angulo magico”. Esto es que el polarizador de excitacion se 
encuentre orientado verticalmente y el polarizador de emision orientado a 54.7° de la 
vertical. El uso de estas condiciones resulta en una serial proporcional al total de la 
intensidad de la fluorescencia (I T ) la cual esta dada por: 


It — Iv + 2 Ih 


Donde I v e I H son las intensidades de emision polarizadas vertical y horizontalmente. 

Las caracteristicas de polarizacion de los monocromadores tienen importantes 
consecuencias en las medidas de polarizacion de fluorescencia. Las mediciones deben 
de ser corregidas por la variacion de eficiencias de cada componente, lo cual es 
expresado como el factor-G. La medida del factor-G es generalmente Nevada a cabo 
usando luz polarizada horizontalmente, y la intensidad de este componente debe de ser 
baja. 

Para medidas de fluorescencia, la desviacion de los niveles de luz del 
monocromador es, posiblemenfe, el paramefro mas crffico. La desviacion de la luz se 
encuenfra definida como cualquier luz que pasa a fraves del monocromador ademas de 
aquella longifud de onda deseada. Toda la pofencia de la fuenfe de luz enfra al 
monocromador de excitacion. Las longitudes de onda del ultravioleta son usadas para la 
excitacion, y la intensidad debe de ser 100 veces menor que la salida visible de la 
lampara. Las intensidades de fluorescencia son frecuentemente bajas. La desviacion de 
la luz a longitudes de onda de emision mayores puede ser pasada por el monocromador 
de excitacion y ser facilmente tan intensas como la fluorescencia misma. Muchas 
muestras biologicas son turbias, por lo tanto la desviacion de la luz de entrada a la 
longitud de onda de emision puede ser dispersada e interferir con la medicion de 
intensidad de fluorescencia. Por esta razon, normalmente se usan dos monocromadores 
de rejilla para la excitacion. Los dobles monocromadores son menos eficientes y por lo 
tanto se sacrifica la sensibilidad. 

Generalmente, solo un bajo porcentaje de la luz de excitacion es absorbida por los 
fluoroforos y los rendimientos de fluorescencia pueden ser menores. La serial de 
fluorescencia usualmente no es 1000 veces menos intensa que la luz de excitacion. Si 
consideramos una suspension turbia de membranas, de la cual deseamos observar la 
fluorescencia de proteinas unidas a membrana, la longitud de onda de excitacion y 
emision deben de ser cercanas a 280 y 340 nm respectivamente. Ya que la emision del 
monocromador es imperfecta, parte de la luz dispersada a 280 nm puede pasar a traves 
del monocromador de emision a 340 nm. Asumiendo que el monocromador de emision 
discrimina contra 280 nm por un factor de 10 -4 , la intensidad de la luz dispersa a 280 nm 
puede ser facilmente 1000 veces mas intensa que la fluorescencia a 340 nm. Por lo tanto 
el 10% de la fluorescencia puede de hecho ser debida a la dispersion de la luz de 
excitacion. Tambien es importante reconocer que la dispersion de la luz es altamente 
polarizable, tipicamente 100%. Por lo tanto el desvio de la dispersion de la luz puede 
invalidarse facilmente. 




Un parametro esencial que no debe de pasar desapercibido es correr una muestra 
bianco en cada experimento. El bianco esta conformado exactamente como las 
muestras pero sin fluoroforo. Este tipo de control, permite calcular y controlar la dispersion, 
ademas de que revela si en la muestra se encuentran impurezas fluorescentes, como es el 
caso de muchas plantas, ya que la clorofila fluoresce en rojo y los compuestos fenolicos 
(que se liberan en plantas bajo estres) en verde. Si el bianco fuera analizado con el 
polarizador de emision en una orientacion horizontal, uno puede concluir erroneamente 
que la cantidad de luz dispersada no es significante. Cuando se analizan los espectros 
por la presencia de luz dispersada, es preferible mantener ambos polarizadores en 
posicion vertical y maximizar la probabilidad de observar la serial de interferencia. 

Calibracion de los monocromadores 

Dado lo anterior, podemos inferir la gran importancia de mantener calibrados 
correctamente los monocromadores. Para la calibracion se utiliza una lampara de baja 
presion de mercurio que tiene la forma de un pequeno cilindro de 5 mm de diametro y se 
ajusta en el contenedor de la celda mediante un bloque que tiene la forma de la celda. 
Este contenedor tiene un pequeno agujero que permite que una pequena cantidad de 
luz entre al monocromador de emision. Es importante atenuar la luz para evitar que el 
tubo fotomultiplicador o los amplificadores se danen. Las medidas de las longitudes de 
onda son comparadas con valores conocidos (Tabla 7) y si es que existen desviaciones 
constantes, se recalibra hasta que coincidan. En caso de que la escala de longitudes de 
onda no sea linear, el monocromador debe de ser enviado al fabricante para que sea 
realineado. 


Tabla 7. Longitudes de onda e intensidades relativas de llneas de mercurio* 


Longitud de onda 
nm 

Intensidad relativa 

Longitud de onda 
Nm 

Intensidad relativa 

253.7 

100 

366.3 

0.1 

296.5 

0.6 

404.7 

0.9 

302.2 

1.1 

435.8 

1.7 

312.6 

0.7 

546.1 

1.2 

313.2 

1.1 

577 

0.2 

365 

0.9 

579 

0.2 

365.5 

0.2 




* Los valores de las intensidades relativas son solo aproximaciones. 


Filtros opticos 

La mayor fuente de error en las mediciones de fluorescencia es la interferencia 
debida a la dispersion y desviacion de la luz. Para minimizar este problema se usan filtros 
opticos ademas de los monocromadores. Para ilustrar la utilidad de los filtros considera un 
filtro en la ruta de la luz de excitacion (Figura 21). Un filtro como A puede remover la 
desviacion de la luz a la longitud de onda de observacion previa a su llegada y dispersion 
de la muestra. De esta forma uno puede bloquear la desviacion de la luz que paso por el 
monocromador de excitacion. De manera alternativa, uno puede emplear filtros para 
eliminar la dispersion de la luz previa a su llegada al monocromador de emision. 
Cualquiera de los filtros B o C puede llevar a cabo esta tarea. El filtro B no distorsionara el 



espectro de emision, mientras que el filtro C atenuara selectivamente el lado corto de la 
longitud de onda de la emision. 





Longitud de onda, nm 


Figura 21. Uso de filtros opticos. A. Filtro de excitacion. B, C. filtros de emision. 


Frecuentemente se desea observar la fluorescencia de emision sin considerar la 
distribucion de la longitud de onda, bajo estas circunstancias se remueve el 
monocromador de emision del sistema, y se observa la emision a traves del filtro el cual 
remueve la dispersion de la luz. Este procedimiento resulta en un incremento en la 
sensibilidad debido a que el filtro de pase de banda (bandpass) de observacion se ve 
incrementado y se remueve la atenuacion causada por el monocromador. 


COMPARTIMIENTO DE LA MUESTRA 

Las celdas utilizadas en espectrofluorimetria tienen las cuatro caras lisas, ya que en 
la mayoria de los instrumentos los fotones son detectados en un angulo de 90° con 
respecto al haz de incidencia. La geometria de 90° es usada para minimizar cualquier 
interferencia en la deteccion de la luz fluorescente. En la mayoria de los casos las celdas 
estan elaboradas de silica fusionada (cuarzo) pero si la longitud de onda de excitacion y 
fluorescencia se encuentran sobre 300 nm se pueden utilizar celdas de plastico. 

Los procesos de desactivacion de Si (0) son usualmente dependientes de altas 
temperaturas por lo tanto el contenedor de la celda debe de ser termoestable. Los 
fotones de la fluorescencia son colectados con lentes y enfocados a un selector de 
longitud de onda. 

Un contenedor de muestras que pueda llevar cuatro celdas en una torre rotatoria 
es ventajoso. De esta manera otras muestras y soluciones bianco pueden ser mantenidas 
a la misma temperatura. 

EFECTO DE LA GEOMETRIA DE LA MUESTRA 

La aparente intensidad fluorescente y la distribucion del espectro pueden ser 
dependientes de la densidad optica de la muestra y de la geometria de la iluminacion de 
la muestra. Algunos tipos de celdas se muestran en la figura 22. 











Figura 22. Varios arreglos en la geometria para observar la muestra. 


La intensidad de la fluorescencia es proporcional a la concentracion unicamente 
dentro de cierto rango de densidades opticas. Supongamos una celda de 1 xl cm la cual 
es iluminada centralmente y observada en el angulo correcto. Asumamos que la 
densidad optica es de 0.1 a la longitud de onda de excitacion. Usando la definicion de 
densidad optica (D.O = log I D /I) la intensidad de la luz (I) en el centra de la celda es de 0.88 
I D . Ya que la intensidad de la fluorescencia observada es proporcional a la intensidad de 
la luz de excitacion, el rendimiento aparente sera el 10 % menor que el observado para 
una solucion infinitamente diluida. Este efecto es conocido como de filtro interior y puede 
disminuir la intensidad de la excitacion al punto de observacion, o disminuir la 
fluorescencia observada por la absorcion de esta fluorescencia. El efecto de filtro interior 
es causado por uno o dos factores: absorcion de la fluorescencia de emision por una 
especie en solucion, o la absorcion de una fraccion significante de la radiacion de 
excitacion por algunas especies en solucion. El efecto de filtro interno especificamente 
no incluye aquellos procesos en los cuales disminuye la tendencia de la molecula a emitir 
fluorescencia despues de que ha sido excitada; este proceso afecta la eficiencia 
cuantica de la molecula y es referida como “apagado”. Este efecto esta manifestado de 
diferentes formas, pueden verse alterados la excitacion y emision de espectros, la curva 
de calibracion de concentracion contra fluorescencia puede no ser linear a altas 
concentraciones. En aquellos casos donde el fluoroforo es responsable del efecto de filtro 
interno es conveniente diluir la muestra para corregir la medicion. Una forma practica de 
evitar la posible existencia de este efecto es que la absorcion de la solucion no exceda el 
5% cuando se trabaja con el arreglo de angulo correcto. 

Para demostrar los efectos de la densidad optica en la intensidad de la 
fluorescencia, podemos considerar los datos mostrados en la figura 23. La intensidad es 
proporcional a la densidad optica solo cuando esta es de 0.05 o inferior. El efecto de filtro 
interno puede ser corregido aproximando de la manera siguiente: supongamos que la 
muestra tiene una densidad optica significante de excitacion y de emision (DO ex , DOem); 
estas densidades atenuan la excitacion y la emision por i0" ,/2DOex y io _1/2DOem , 
respectivamente. La intensidad de la fluorescencia corregida estara dada 
aproximadamente por: 


Fcorr = Fobs 


anti log 


DO,, + DO err \ 
2 , 


Las intensidades corregidas se muestran en la grafica. Se puede observar como en 
los valores inferiores de la densidad optica ambos datos (medidos y corregidos) se 
sobrelapan perfectamente. Para que las correcciones sean mas precisas, es preferible 






preparar curvas de calibracion usando los compuestos y condiciones a los cuales se va a 
realizar el experimento. 



Figura 23. Efecto de densidad optica en la intensidad de fluorescencia de sulfato de quinina. 
Detectores 

Para el analisis de fluorescencia, han sido utilizados diferentes tipos de detectores. 
Casi todos los espectrofluorimetros usan tubos fotomultiplicadores (TFM). Los TFM son 
considerados los mejores como fuente de corriente, la cual es proporcional a la 
intensidad de la luz. Un TFM consiste de un fotocdtodo y una serie de electrodos 
(dynodes) los cuales son etapas de amplificacion (Figura 24). El fotcatodo es una delgada 
capa de metal que se encuentra por el lado interno de la ventana. Los fotones incidentes 
causan que los electrones sean lanzados de la superficie. 
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Figura 24. Tubo fotomultiplicador TFM. 

El fotocdtodo y los electrodos permanecen a un potencial negativo, pero mientras para 
el fotocdtodo es alto, tipicamente de 1000 a 2000 V, para los electrodos disminuyen hacia 
cero a lo largo de la cadena, por lo tanto coda electrodo tiene una cargo positiva mayor 
que su predecesor. El potencial del fotocdtodo al primer electrodo generalmente esta a 


















un voltaje constante (50-200 V). Son estas diferencias de potencial las que causan la 
salida del fotoelectron y que sea acelerado hacia el primer electrodo, una vez que este 
colisiona provoca la salida de 5-20 electrones mas, dependiendo de la diferencia de 
voltaje al electrodo. Este proceso continua a traves de la cadena de electrodos hasta 
que una corriente llega al anodo. El tamano del pulso depende de del voltaje aplicado al 
TFM. 

CONTADOR DE FOTONES CONTRA DETECCION ANALOGA DE FLUORESCENCIA 

Los tubos fotomultiplicadores pueden ser operados en modo analogo o en 
contador de fotones, En el modo de contador de fotones los pulsos del anodo individual 
debidos a cada foton son detectados y contados, como resultado, el sistema de 
deteccion es operado en los limites teoricos de sensibilidad. Ademds de incrementar la 
sensibilidad, la estabilidad de los sistemas de deteccion pueden incrementarse, esta es la 
razon por la que los TFM son operados a alto voltaje. Pequenos cambios en este voltaje no 
produce cambios significativos en la eficiencia con la que cada foton es contado, por 
esta razon, la deteccion por contadores de fotones es frecuentemente usada cuando los 
niveles de la serial son bajos y cuando es necesario promediar longitudes de onda 
repetitivas para incrementar la razon entre serial y ruido. Una desventaja de la deteccion 
por contadores de fotones es que la ganancia de TFM no puede ser variada por cambios 
en el voltaje aplicado. Otra desventaja es que el contador de fotones es el limitado rango 
de intensidad sobre el cual la razon de conteo es lineal. Si dos pulsos llegan muy cercanos 
en tiempo al anodo, seran contados como un solo pulso. Para eventos aleatorios, el 
conteo necesita ser aproximadamente 100 veces menor para evitar la llegada simultanea 
de dos fotones. Ademds, la razon entre la serial y el ruido se vuelve poco satisfactoria a 
conteos inferiores a 10,000 fotones por segundo. Este rango de intensidad limitada es una 
desventaja de la deteccion por contador de fotones para mediciones en estado estable 
de fluorescencia. 

En el modo analogo los pulsos individuales son promediados La corriente de cada 
pulso contribuye al promedio de la corriente en el anodo, y la llegada simultanea de los 
pulsos no es un problema. Cuando se usa deteccion analoga la ganancia del sistema de 
deteccion puede ser variada cambiando ya sea la ganancia del amplificador o el voltaje 
en el TFM, como resultado un rango mas amplio de los niveles de la serial pueden ser 
detectados sin preocupacion sobre una respuesta no linear. La alta precision de las 
mediciones analogas requiere amplificadores estables y fuentes de alto voltaje, lo cual 
actualmente no es un gran problema. Las mediciones en contadores de fotones son 
menos sensibles a estos factores. 

Desviaciones de la ley de Lambert-Beer 

La ley de Beer dice que la densidad optica es directamente proporcional a la 
concentracion de las especies que absorben. Sin embargo se dan desviaciones de esta 
ley tanto por causas instrumentales como intrinsecas. 

Dispersion de la luz 

Existen dos fenomenos de dispersion, uno depende del tamano de la particula de 
soluto o cualquier material suspendido. Las muestras biologicas son usualmente turbias ya 
que las macromoleculas u otros grandes agregados dispersan la luz. Las densidades 




opticas resultantes de la dispersion de la luz son proporcionales a 1 A 4 (dispersion de 
Rayleigh), y puede por lo tanto ser reconocida facilmente como un fondo de absorcion el 
cual se incrementa rapidamente con la disminucion de la longitud de onda. El segundo 
tipo de dispersion se conoce como la dispersion de Raman. En este fenomeno, parte de 
la energia de excitacion de la luz es abstraida por modos vibracionales de las moleculas 
del solvente. En el caso del agua o solventes hidroxllicos, las vibraciones mas dominantes 
que absorben esta energia son los grupos OH, cuya energia de vibracion es observada a 
una longitud de onda de 3300 cnr 1 . La serial de Raman de los solventes sera observada a 
una longitud de onda que es 3300 cnr 1 menor en energia que la longitud de onda de 
excitacion. La longitud de onda de la dispersion de Raman (Ara) puede ser calculada 
como: Xra -1 = W - 0.00033. 


Fluorescencia 

Si la densidad optica de la muestra es alta, y si las especies que absorben son 
fluorescentes la luz emitida puede alcanzar el detector. Este proceso resultara en 
derivaciones de la ley de Beer. El efecto puede ser minimizado manteniendo la distancia 
del detector de la muestra, y de ese modo disminuye la eficiencia con lo cual la 
fluorescencia de emision es colectada. 

Agregados 

Si las especies que absorben son solo parcialmente solubles entonces pueden 
formar agregados cuando aumente su concentracion y el espectro de absorcion de los 
agregados puede ser diferente del de los monomeros. Un ejemplo es el azul de 
bromofenol, que a concentraciones alrededor de 10 mg/ml se observa una solucion roja, 
mientras que la concentracion disminuye parece azul. Dependiendo de la longitud de 
onda elegida para realizar la medicion, la desviacion puede ser positiva o negativa. 


AnAlisis de datos 

Definicion de sensibilidad 

La definicion de sensibilidad de fluorescencia y el uso del mismo se encuentra 
relacionada con la eficiencia cuantica de la substancia. La sensibilidad de la 
fluorescencia se encuentra definida por: 


<Ff 


donde, <Ff, es la eficiencia cuantica de la fluorescencia y q, es el coeficiente de extincion 
molar a determinada longitud de onda. Esta entidad es independiente del instrumento en 
el cual se haya medido la eficiencia cuantica. 

Parker y Rees extendieron este concepto usando el coeficiente de extincion molar, 
la absorbancia (densidad optica) por centlmetro para un compuesto con una 
concentracion de 1 jxg/ml. Este valor es denominado Dmax si se usa la absorbancia a la 
longitud de onda de la maxima absorcion. El producto de la eficiencia cuantica por Dmax 
constituye la sensibilidad de la fluorescencia. Esta sensibilidad es calculada asumiendo 
que toda la banda de fluorescencia es observada. Si, de cualquier manera, uno esta 




trabajando con un espectrofluorimetro, entonces solo una pequena banda de 
frecuencias cercanas al pico de fluorescencia son usualmente observadas, y la 
sensibilidad de la fluorescencia quedara definida por: 


H 


donde H es la mitad del ancho del espectro de fluorescencia. 

La fuenfe, parficularmenfe si es de mercurio, y la respuesfa caracferisfica del 
sisfema defecfor, afecfa seriamenfe la sensibilidad de un insfrumenfo. Por esfa razon, la 
curva de sensibilidad y las caracferfsficas de emision de la fuenfe y del 
espectrofluorimetro deben de ser conocidas para hacer efecfivo el uso de la sensibilidad 
de la fluorescencia. 

Conversion entre longitud de onda y numero de onda 

Los valores expresados en longifud de onda se convierfen facilmenfe a numero de 
onda simplemenfe fomando el recfproco. De cualquier manera, el paso de banda, en 
cnr 1 , no es consfanfe cuando los dafos se obfienen en longifud de onda. Por ejemplo, si 
fenemos un pase de banda consfanfe AX = X 2 - ?u, donde X] y X 2 son las longitudes de 
onda en cada lado de la maxima transmision (Figura 25). A 300 nm un filtro de pase de 
banda (AA.) de 2 nm es equivalente a una resolucion de 222 cm-'. A 600 nm, el mismo filtro 
de pase de banda es equivalente a una resolucion (Av) de 55 cnr 1 . Por lo tanto, como la 
longitud de onda se incrementa, en cnr 1 , disminuye con el cuadrado de la longitud de 
onda de excitacion. Si el espectro es obtenido en una forma usual de la intensidad por 
intervalo de longitud de onda [I(X)/AX), despues la conversion de la escala en numero de 
onda requiere que cada intensidad sea multiplicada por X 2 , 


I[v) = X 2 l(X ) 
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Figura 25. Espectro de emision en escala de longitud de onda y de numero de onda. 











El efecto de esta conversion de longitud de onda a numero de onda se ilustra en la 
figura 25. La multiplicacion de los resultados por k 2 en un alargamiento de la longitud de 
onda de emision maxima. 

CURVAS DE CALIBRACION 

La aplicacion del analisis de fluorescencia a problemas de naturaleza cuantitativa 
es alcanzada usualmente a traves del uso de curvas de calibracion las cuales se realizan 
graficando intensidad contra concentracion. Estas curvas de calibracion son usualmente 
lineares en la region de 1CH a 10 -6 molar, a mayores concentraciones la fluorescencia 
usualmente alcanza su maximo y despues disminuye rapidamente. Este fenomeno se 
conoce como “apagamiento de la concentracion”, pero la causa es usualmente la 
presencia de un efecto de filtro inferno. 

Datos del espectro 

Los metodos mas comunes para representar los espectros de emision y excitacion 
han sido graficar la salida del fotomultiplicador contra la longitud de onda. Con este 
sistema es imposible comparar los datos obtenidos en diferentes instrumentos. Incluso con 
instrumentos producidos por el mismo proveedor, los factores de correccion o las curvas 
de calibracion, son muy diferentes. Por lo tanto, se propone que solo el espectro 
corregido sea presentado. Ya que existen muchos compuestos sensibles a diferentes 
longitudes de onda, los espectros corregidos (en algunas ocasiones denominados 
“espectros verdaderos”) son los unicos validos para comparar. 

Especificamente ha sido propuesto que lo espectros sean graficados colocando 
en el eje vertical los cuantos relativos (relative quanta ) por intervalo de frecuencia y en el 
eje horizontal el numero de onda (en ^r 1 o cm 4 ). Esto se debe a que si se grafica en la 
escala de longitud de onda, las bandas tienden a ser agrupadas en las regiones del 
espectro donde las longitudes de onda son pequenas. Por otra parte, si se grafica con e 
patron recomendado de escala en numero de onda, sera mas sencillo comparar con los 
espectros de absorcion. Se recomienda usar cuantos relativos (relative quanta) por 
unidad de frecuencia en el eje vertical ya que el area integrada bajo la curva sera 
proporcional a la eficiencia cuantica. 

Correccion de los espectros de fluorescencia 

Cuando los espectros de fluorescencia, teniendo diferentes formas y distribuciones 
de longitud de onda, son comparados cuantitativamente es necesario corregir para la 
sensibilidad combinada del monocromador de emision/TFM dependiente de la longitud 
de onda. Si el espectro de un soluto bajo diferentes condiciones de muestra tiene formas 
identicas y solamente varia en intensidad, entonces no es necesario hacer una 
correccion instrumental. Los TFM no tienen una sensibilidad fotonica constante a traves 
del rango de espectro UV-visible. En la figura 26 se muestra una curva tipica de 
sensibilidad de fotones para un TFM comunmente usado. Esta sensibilidad contra la 
variacion en la longitud de onda distorsionara el verdadero espectro de fluorescencia del 
soluto y conducira a errores en la cuantificacion, especialmente donde la integracion del 
espectro es llevado a cabo. 




Figura 26. Curva del espectro de sensibilidad de Flamamatsu R955 TFM. 


Existen tres metodos para generar curvas corregidas de los espectros para estas 


Una es medir el espectro de fluorescencia de compuestos estandar cuyo 
espectro de fluorescencia real haya sido determinado y reportado. Despues los 
factores de sensibilidad pueden ser calculados comparando las mediciones del 
espectro experimental con el espectro de referencia. 

Un segundo metodo es iluminar un solido dispersador, como MgO, el cual se 
coloca en un contenedor de muestra, usando una lampara de tungsteno 
calibrada que puede proporcionar el Instituto Nacional de Tecnologia de 
Estandares de Estados Unidos. Estas lamparas actuan como radiadores de cuerpo 
negro, la luz del dispersador pasa a traves del monocromador de emision y es 
detectada por el TFM. La curva del espectro medido es comparada con los valores 
de calibracion obtenidos con la lampara, de esta manera se realizan las 
correcciones correspondientes. Una limitacion de este procedimiento es que las 
lamparas de tungsteno tienen una salida insignificante a longitudes de onda 
inferiores a 360 nm, por lo cual una curva de correccion puede llevarse a cabo de 
360 a 800 nm. 

Un tercer metodo satisfactorio y sencillo consiste en colocar un plato difusor 
o un plato dispersor de MgO en el contenedor de la muestra y entonces tanto el 
monocromador de emision como el de excitacion sufren un barrido de 250-600 nm. 
El reflector es reemplazado por una muestra concentrada de rodamina B en una 
celda triangular, se coloca un filtro rojo enfrente de la endidura de entrada y se usa 
una longitud de onda de emision de 620 nm. Despues el ExM sufre un barrido de 
250-600 nm. Este espectro es una representacion cercana de un perfil con una 
verdadera lampara de xenon. Las dos curvas que se generan pueden ser 
comparadas y el factor de correccion de la curva, C{k), es calculado: 
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donde Frb(Aex, 620 nm) es el espectro de la rodamina B con el monocromador de 
emision constante a 620 nm y Aex es variada, y Fmm(Aex.Aem) es el espectro usando un 
plato de difusion de MgO tanto el monocromador de excitacion como el 
monocromador de emision son variados sincronicamente. 

Si Fm(A.) representa las mediciones no corregidas del espectro fluorescente 
de la muestra entonces un espectro de fluorescencia corregido de la muestra se 
puede obtener multiplicando C(A) y Fm(A.): 


Fm(A)corr- C(A)Fm(A) 


Por lo tanto la serial de fluorescencia en coda longitud de onda medida de 
la muestra es multiplicada por el factor de correccion a esa longitud de onda. En el 
apendice se encuentra el protocolo correspondiente a este ultimo metodo para 
generar curvas corregidas de los espectros. 

Eficiencia cuAntica 

Una entidad fisica fundamental, la cual es usualmente medida en un 
espectrofluorimetro, es la eficiencia cuantica (el numero de cuantos emitidos, dividido por 
el numero de cuantos absorbidos). Se han descrito diversas tecnicas para medir la 
eficiencia cuantica. En uno de los metodos, la fluorescencia es comparada con la luz 
dispersada por una solucion de glucogeno. Bajo condiciones especiales se asume que la 
solucion de glucogeno tiene una eficiencia cuantica de 1 y que puede ser usada como 
referenda. 

Otro metodo parte de que si el total de la intensidad de fluorescencia de dos 
componentes puede ser medida en el mismo instrumento con la misma intensidad de luz 
de excitacion, y si las densidades opticas de dos componentes pueden ser medidas 
individualmente, entonces la razon de las eficiencias cuanticas puede ser calculada. Si la 
eficiencia cuantica de un componente es conocida por estudios previos entonces puede 
ser una muestra de referenda para calcular la eficiencia cuantica del compuesto en 
cuestion. Este metodo de comparacion depende de que se conozca la eficiencia 
cuantica de un compuesto de referenda y las condiciones bajo las cuales fue medida 
(estos datos se pueden obtener de la literatura o realizar las mediciones de manera 
independiente). Estas mismas condiciones, particularmente la temperatura (del 
compuesto de referenda), deben de ser reproducidas cuando se realice la medicion de 
la eficiencia cuantica de la fluorescencia del compuesto en cuestion. 

Parker y Rees determinaron las eficiencias cuanticas de la fluoresceina, eosina, 
rodamina B, tionina y antraceno usando bisulfato de quinina como compuesto de 
referenda y el valor de 0.55 para su eficiencia cuantica absoluta (obtenido del trabajo de 
Melhuish). Estos datos se enlistan en la tabla 8. Se incluyen compuestos representatives 
para los cuales las eficiencias cuanticas han sido medidas. Melhuish tambien ha usado 
como eficiencia cuantica estandar bisulfato de quinina 5 mM en IN de FI 2 SO 4 con 
longitudes de onda de excitacion de 313 y 366 m[x. Bajo estas condiciones y usando 
factores de correccion, la eficiencia cuantica es de 0.51 




Tabla 8. Eficiencias cuanticas (E.C.) de fluorescencia en solucion 


Compuesto 

Conc a . 

Solvente 

E.C. 

Compuesto 

Conc a . 

Solvente 

E.C. 

Bisulfato de quinina 

0 

1 N ac. 
Sulfurico 

0.55 

Eosina 

1x10-5 

Agua 

0.12 

Bisulfato de quinina 

5 X 1&3 

1 N ac. 
Sulfurico 

0.51 

Fluoreno 

0 

Etanol 

0.54 

Fluoresceina 

0 

Agua 

0.65 

Indol 

0 

Agua 

0.45 

Fluoresceina 

0 

0.1M NaOH 

0.92 

Mesoporfirina 

1x10-5 

Benceno 

0.1 

Fluoresceina 

0 

0.1 N NaOH 

0.85 

Naftaleno 

0.001 

EPA (77°K) 

0.34 

Fluoresceina 

1x10-5 

NaOH ac. 

0.79 

Naftaleno 

0 

Alcohol 

0.12 

Acriflavina 

0 

Agua 

0.54 

2-Naftilamina 

2.7 x 

Benceno 

0.486 






10- 2 



Antraceno 

0 

Etanol 

0.28 

l-Dimetilamino-naftaleno-4-sulfonato 

0 

Agua 

0.48 

Antraceno 

0 

Benceno 

0.29 

2-Naftol 

10-3 

Agua pH 10 

0.21 

Antraceno 

103 

Poli(metil 

metacrilato) 

0.24 

Perileno 

2x10-3 

Benceno 

0.8 

Antraceno 

2x 1& 3 

Benceno 

0.241 

Perileno 

5x103 

Poli(metil 

metacrilato) 

0.87 

9-bromoantraceno 

1.5 x 

Benceno 

0.05 

Fenantreno 

0 

Alcohol 

0.1 


10-3 







9,10-dibromoantraceno 

1.5 x 

Benceno 

0.213 

Fenol 

0 

Agua 

0.22 


103 







9-cianoantraceno 

1.5 x 

Benceno 

0.796 

Feofitina a 

0 

Benceno 

0.175 


10 3 







9,10-difenilantraceno 

1.5 x 

Benceno 

0.84 

Feofitina a 

2.5 x 

Metanol 

0.13 


103 




10-5 



9,10-difenilantraceno 

Acido antranilico 

103 

Polifmetil 

metacrilato) 

0.83 

Proflavina 

10- 4 

Agua pH 4 

0.27 

8x10-3 

Benceno 

0.536 

Pireno 

10-3 

Poli(metil 

metacrilato) 

0.61 

Acido metil antranilico 

2.7 x 

Benceno 

0.549 

Rodamina b 

0 

Etanol 

0.97 


10 2 







Benceno 

0.003 

EPA (77°K) 

0.16 

Rodamina b 

0 

Etanol 

0.69 

Fluorobenceno 

0.0032 

EPA (77°K) 

0.17 

Riboflavina 

0 

Agua 

0.26 

Clorofila a 

0 

Benceno 

0.26 

Rubreno 

1x10-5 

n-Heptano 

1.02 

Clorofila a 

0 

Benceno 

0.325 

Salicilato de sodio 

0 

Agua 

0.28 

Clorofila b 

0 

Metanol 

0.06 

Tionina 

0 

0.1 N acido 

0.024 







sulfurico 


Clorofila b 

0 

Etanol 

0.095 

Trifenileno 

9x10-3 

EPA (77°K) 

0.03 

Difenilhexatrieno 

10 3 

Benceno 

0.75 

Eosina 

0 

0.1 N NaOH 

0.23 


a 0 Indica una absorbancia (densidad optica) a la longitud de onda de excitacion igual o menor a 0.05 


Problemas quimicos 

COMPUESTOS FLUORESCENTES DE REFERENCIA 

Los requerimientos para considerar a un compuesto como buena referenda son 
muy estrictos, debe de tener un amplio espectro de fluorescencia, ser un solido fadlmente 
purificable, ser soluble en agua, en algunos solvenfes organicos y esfable al aire y luz. El 
compuesfo de referenda usado debe de absorber en la misma region del componenfe 
que esfa siendo esfudiado y de manera analoga debe de fluorescer como el compuesfo 
esfudiado. 

La quinina y sus derivados se usan con mucha frecuencia, sin embargo hay 
regiones del especfro donde no son utiles, ya que o no absorben o no fluorescen. El 
antraceno y la fluoresceina tambien se usados. 




Medio 


Tanto los gases como los liquidos como los solidos han sido usados para realizar 
mediciones de fluorescencia. La presion de vapor limita el numero de sistemas por el cual 
la fluorescencia puede ser medida en la fase gaseosa. Cuando se trabaja con la fase 
liquida, el medio mas comun, es importante mantener en mente que los efectos 
causados por los solventes son muy variados y complejos. Algunos solventes no son muy 
utiles para estudios de fluorescencia debido a que a sus propiedades de apagado. Las 
mediciones de fluorescencia en la fase solida han sido hechas con cristales, en pequenas 
esferas y en vidrios. 

IMPUREZAS E INTERFERENCIA 

Las impurezas en los solventes disminuyen la sensibilidad de los productos y a que 
los metodos fluorimetricos son muy sensibles se han descrito diferentes formas de purificar 
los solventes utilizados. Tambien son faciles de conseguir comercialmente solventes 
fluorometricos altamente puros. Ademds de los solventes, los reactivos grado quimico, 
adsorbentes, papel cromatografico, por mencionar algunos, contienen impurezas que 
fluorescen. 

Cuantitativa y cualitativamente, la fluorescencia ha sido aplicada a la separacion 
de metodos utilizando papel cromatografico, cromatografia de capo fina y sistemas con 
resinas de intercambio ionico. Los adsorbentes y resinas de intercambio ionico no son 
fluorescentes y no apagan la fluorescencia de los compuestos. 

Apagado 

La presencia de oxigeno puede causar un error serio por la oxidacion de la 
muestra, y es critica ya que tiene una tendencia a apagar la fluorescencia. La 
fluorescencia del antraceno se reduce un 50% con oxigeno puro. El apaga puede ser 
causado por otros solutos o por el solvente mismo. 

Fotolisis 

Debido a las longitudes de onda utilizados para la excitacion de los fluoroforos, se 
relacionan complicaciones relacionadas a la fotodescomposicion. Ciertos pasos en el 
diseno de los instrumentos puede limitar la fuente de error: un obturador, para que la 
muestra solamente sea irradiada cuando las mediciones son hechas, una fuente de baja 
intensidad acoplada con un mejorsistema de deteccion. 

Existen algunos casos en los que la fotodescomposicion puede ser utilizada como 
una ventaja. 

Efecto de la temperatura 

La intensidad de la fluorescencia usualmente caer con el aumento de la 
temperatura ya que existen altas probabilidades de que la molecula excitada sea 
desactivada. Los coeficientes de temperatura se encuentran usualmente en el rango de 
1 a 1.2 unidades relativas de fluorescencia por grado centigrado. Aunque la 
instrumentacion de fluorescencia hace uso de fuentes de alta intensidad, el 
calentamiento de la camara de la muestra o de la muestra misma puede ocurrir. La 




mayoria de los instrumentos minimizan los efectos de la temperatura aislando el 
contenedor de la muestra y utilizando un mecanismo obturador. 

Adsorcion 

El efecto de adsorcion presenta serios problemas solamente cuando se trabaja con 
soluciones muy diluidas. Diferentes superficies de vidrio adsorben quinina con diferentes 
grados. La adsocion no esta limitada a los alcaloides como la quinina, de hecho es 
comun en muchos compuestos organicos. Afortunadamente es posible minimizar o 
eliminar la adsorcion, teniendo superficies minimas de confacfo, dando un prefrafamienfo 
a la cristaleria; Los solvenfes usados afecfan considerablemenfe en gran medida el 
fenomeno de adsorcion, los solvenfes polares lo disminuyen. 


APLICACIONES 

Las aplicaciones de la fluorescencia son muy amplias y variadas. La mayoria de ellas 
se relacionan con el uso de pruebas de fluorescencia exfrinseca, es decir, un cromoforo 
que se encuenfra unido o adsorbido a ofra molecula y su fluorescencia es medida. Si se 
desea ahondar en las posibilidades y fecnicas que ofrece la fluorescencia, es 
convenienfe consulfar el cafalogo y manual publicado por Molecular Probes (Haugland, 
R. P.). A confinuacion se presenfa una breve descripcion de las aplicaciones mas 
sobresalienfes o ufilizadas para la fluorescencia. 

Fluorescencia de proteinas 

Una de las areas de invesfigacion que se han visfo muy beneficiadas con el uso de 
fluorescencia es el esfudio de funcion y esfrucfura de profeinas. Exisfen fres aminodcidos 
aromaficos que absorben luz en el rango de especfro UV, fenilalanina, firosina y 
fripfofano. Debido a su absorfividad molar la firosina (8276=1405 M' 1 cnr 1 ) y fripfofano 
((8280=5579 M" 1 cm-') han sido muy usados para el esfudio de profeinas. 

Usualmenfe el numero de residuos de fripfofano es limifado y exisfen diversas 
profeinas que solo fienen un fripfofano. El presenfar un valor de _ mayor que la 
fenilalanina y la firosina, le permife una excifacion preferencial en una profeina. Debido a 
las propiedades elecfronicas del fripfofano, las inferacciones inframoleculares selecfivas 
pueden llevar a un aumenfo o apagamienfo de la fluorescencia. Esfas caracferisficas 
proveen informacion sobre la esfrucfura molecular alrededor del fripfofano. Obviamenfe, 
si hay varios residuos de fripfofano en la profeina se dificulfa la inferprefacion del 
comporfamienfo individual. 

Debido a los problemas que ocasiona el enconfrar mas de un fripfofano, se usan 
analogos como 5-hidroxifripf6fano y 7-azafripfofano, los cuales son subsfifuidos en 
profeinas en lugar de los residuos de fripfofano normales. Esfos analogos presenfan 
especfros caracferisficos que permifen la excifacion selecfiva y pueden dar informacion 
util en detalles moleculares de interaccion de complejos proteina-proteina y proteina- 
acidos nucleicos. Una aplicacion practica de los analogos de fripfofano fue el incorporar 
5-hidroxitript6fano a la insulina. La molecula fue funcional, fluorescente y es util para 
realizar estudios de interaccion entre la insulina y su receptor. 

La espectrofluorimetria es una herramienta importante en estudios de plegamiento 
de profeina. Jones et al. demostraron que durante el replegamiento de la hidrofolato 



reductasa de E. coli, la fluorescencia decaia. La medicion del tiempo de decaimiento de 
la anistropia asi como los tiempos de vida de la emision, proporcionaron mas informacion 
sobre los intermediarios en el plegamiento, de la que se habia obtenido. 

De manera similar al uso de analogos de triptofano tambien se puede usar para 
obtener informacion sobre la dinamica de proteinas. Por ejemplo, Silva y Prendergast 
estudiaron la dinamica interna de un residuo de triptofano de FKBP12, una proteina que es 
importante en importante en la accion inmunosupresora de FK506 y rapamicina. 
Encontraron que cuando FKBP12 no esta unida a FK506 o a rampicina, el movimiento del 
triptofano es muy rapido, de manera opuesta a cuando se forma el complejo. 

Las aplicaciones tambien abarcan a los acidos nucleicos. Se han reportado 
mediciones del decaimiento de la anistropia de oligonucleotidos (oligos) y polinucleotidos 
de doble cadena usando la fluorescencia intrinseca de la timina excitada a 293 nm. Lo 
cual provee evidencia de grandes movimientos en el DNA con tiempos de correlacion 
de subnanosegundos. Tambien se han estudiado las interacciones entre proteinas y DNA. 
La formacion de complejos entre DNA y proteinas de union, pueden ser detectadas por 
cambios en la emision intrinseca de los residuos de triptofano, o cambios en los tiempos 
de vida de fluorescencia y propiedades rotacionales de pruebas unidas al DNA. 

Tambien se han desarrollado pruebas que incorporan donadores fluorescentes, 
aceptores no fluorescentes y combinaciones para detector proteolisis. En la figura 27 se 
esquematiza una proteina que tiene unida una molecula fluorescente en el residuo de 
acido glutamico y en el de lisina un apagador, que debido a la corta distancia entre 
ambos absorbe la energia del fluoroforo. Cuando la enzima en cuestion corta entre 
ambos residuos, la distancia entre el fluoroforo y el apagador aumenta, permitiendo la 
fluorescencia. 
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Figura 27. Principio de respuesta fluorigenica a corte por proteasa. Fluoroforo (F) y apagador (Q). 
Fusion de membranas 


Los metodos fluorimetricos para ensayos de fusion de membranas se basan en 
procesos como el apagamiento de la fluorescencia. La finalidad de estos metodos es 
detector la fusion de los lipidos de membrana o de otros componentes de las entidades 
fusionadas. Una de las tecnicas usadas es la transferencia de energia entre NBD y 
rodamina, cuyo proceso se esquematiza en la figura 28. 










Figura 28. Representacion esquematica de la fusion de membranas marcadas fluorescentemente. 
D, es la molecula donadora y A la aceptora. La disminucion de la eficiencia de FRET se registra por 
un incremento en la intensidad de la fluorescencia del donador y por lo tanto la disminucion en la 
del aceptor. 

En este metodo, se mezclan celulas marcadas con una combinacion de sondas con 
donadores y aceptores que se unen a lipidos y celulas no marcadas. Normalmente se usan 
N-(7-nitrobenz-2-oxa-l ,3-diazol-4-yl)-l ,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina (NBD- 
PE) como donador y Rodamina B 1,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina, 
trietilamonio (N-Rh-PE) como aceptor. Se excita a NBD-PE a 470 nm aproximadamente y 
este a su vez logra la emission del la rodamina a 585 nm. Cuando las membranas se 
fusionan la distancia entre ambos aumenta y por lo tanto la emision de la rodamina 
disminuye. 

Esta tecnica, puede usarse para hacer estudios de cinetica, sobre la entrada de 
virus a las celulas por fusion de membrana, o la entrada y salida de componentes a 
diferentes vesiculas o membranas. 

ClTOMETRO DE FLUJO 

La citometria de flujo es una tecnica de analisis que se fundamenta en la dispersion 
de la luz al chocar con una celula. En la figura 29, se presenta un esquema del aparato. El 
equipo requiere que las celulas se encuentren en suspension y las hace pasar una a una a 
traves de un capilar. Proyecta un haz de luz con una longitud de onda establecida, que 
se encuentra con cada celula. De la interaccion entre las celulas y el haz de luz se 
provoca una dispersion, basandose en la difraccion de la luz en sentido frontal, se puede 
evaluar el tamaho de las celulas que pasan y al medir la reflexion de la luz de manera 
lateral se evalua la granularidad o complejidad de estas. Es un metodo de lectura rapido, 
que permite analizar un elevado numero de celulas (de 10.000 a 50.000). Si las celulas son 
tratadas previamente con anticuerpos monoclonales marcados con algun fluoroforo, 
tambien se pueden evaluar otras caracteristicas. El uso de moleculas fluorescentes 
distintas permite analizar la presencia de varios marcadores de manera simultanea. El 
isotiocianato de fluoresceina, la ficoeritrina y el PerCP son los fluorocromos mas 
empleados en el marcaje de anticuerpos monoclonales. Todos ellos se excitan a 488 nm 
(luz azul) y emiten en la zona del verde, naranja y rojo, respectivamente. Los aparatos de 
citometria de flujo pueden hacer analisis multiparametrico, es decir, pueden combinar las 





medidas de distintos parametros medidos sobre la misma celula y relacionarlos. Los 
citometros que incluyen la deteccion de fluorescencia se conocen como FACS por sus 
siglas en ingles "Fluorescence Analizer Cell Sorter’’. 



Figura 29. Esquema general de un citometro de flujo. 


La produccion de nuevos anticuerpos monoclonales con diferentes fluorocromos y 
los nuevos procedimientos de tincion en histoquimica, han permitido ampliar las areas de 
estudio en diagnostico clinico e investigacion biomedica, como la inmunotipificacion de 
leucemias agudas y sindromes linfoproliferativos cronicos. Actualmente, esta tecnologia 
ha pasado de ser una herramienta util en investigacion basica al ser empleada en la 
practica habitual de muchos laboratorios. 

Otra de las aplicaciones de la citometria de flujo relacionada con la fluorescencia 
es la cuantificacion de acidos nucleicos. Para la de DNA utilizando yoduro de propidio y 
bromuro de etidio, quienes se excitan a una longitusd de onda de 488 nm. 

La cuantificacion de DNA nos proporciona informacion sobre la existencia o no de 
anomalias tales como aneuploidias y, por otra parte nos permite conocer la distribucion 
de una poblacion celular determinada a lo largo de las distintas fases del ciclo celular. En 
el area de la patologia tumoral contribuye al diagnostico y a la valoracion de los 
pacientes. Los principales usos clinicos en tumores solidos son: 

1. Ayudar en el diagnostico de malignidad cuando los cambios morfologicos son 

equivocos. 

2. Subclasficar las lesiones de baja malignidad ("borderline"). 

3. Aportar informacion pronostica de valor independiente al estadio y grado. 

4. Monitorizar la respuesta al tratamiento. 

5. Valorar la posibilidad de recidiva. 

6 . Establecer el origen sincrono o metacrono de los tumores. 

La cuantificacion de RNA con fluorocromos como el naranja de tiazol, la tioflavina T 
o la pironina Y se utiliza como tecnica de rutina en el recuento de reticulocitos y en 
general en la produccion celular de la medula osea. 

El cariotipo de flujo representa un complemento y una alternativa a los metodos 
clasicos de estudio de los cromosomas en metafase. Los cromosomas se aislan a partir de 
preparaciones en metafase y se tinen con fluorocromos. Los cromosomas se analizan 



















































pasando por el citometro. La separacion de cromosomas permite purificar cromosomas 
en relacion con su intensidad de fluorescencia o contenido en DNA. Es de utilidad en la 
realizacion de mapeo genetico y en la produccion de librerfas de DNA recombinante. 

El uso conjunto de hibridacion in situ por metodos fluorescentes y de la citometrfa 
de flujo permite una cuantificacion rapida y precisa de distintas proteinas a estudiar 
como es el caso de la P-glicoproteina y del gen MDR1 en los fenomenos de resistencia a 
multidrogas de celulas tumorales. 

La citometrfa de flujo, utilizando yoduro de propridio, tambien permite realizar 
cuantificacion de celulas en situacion de apoptosis (muerte celular inducida). 

Secuenciacion de DNA 

Durante mucho tiempo la secuenciacion de AND estuvo asociada a nucleotidos 
marcados radioactivamente. Se utilizaban isotopos como fosforo-32, fosforo-33 o azufre-35 
incorporados a nucleotidos especfficos. Actualmente se utilizan nucleotidos marcados 
fluorescentemente. El procedimiento se basa en copiar la cadena templado 
introduciendo en el medio nucleotidos marcados fluorescentemente y que ademas esten 
modificados (2',3'-dideoxinucle6tidos) de tal manera que bloqueen la extension de la 
cadena (Fig 31). 



Fig 31. La cadena elongacion de la cadena es bloqueada por la incorporacion de dideoxicitidina 
trifosfato en lugar de deoxicitidina. 

De esta manera la polimerasa tomara aleatoriamente un nucleotido marcado que 
incorporara a la cadena creciente terminando su elongacion, asi se obtendran productos 
de diferentes tamanos con un nucleotido fluorescente en el extremo 3'. Coda base se 
marca con un fuoroforo diferente (Figura 30). 
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Figura 30. Esquema del sistema de secuenciacion utilizando fluoroforos acoplados a nucleotidos 
modificados 

Los secuenciadores, detectan la fluorescencia de los cuatro marcadores distintos 
que identifica a cada base. Cada fluoroforo emite a diferente longitud de onda cuando 
es excitado con un LASER. 

La secuencia se obtiene en funcion de la longitud de los diferentes segmentos, 
cuyo tamano difiere en una sola base, y en la fluorescencia asociada a cada base. Los 
cuatro colores y por lo tanto las cuatro bases pueden ser detectadas y distinguidas 
utilizando electroforesis capilar. Finalmente se obtiene un espectro similar al de la figura 
31. 
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Figura 31. En la parte superior se muestra un espectro de una secuencia de DNA obtenida por 
fluoroforos asociados. En la parte inferior una placa revelada debido a la marca radiactiva 
asociada al material genetico. 

Sin embargo, existen otras tecnicas como la transferencia de energia fluorescente 
(Fluorescence energy transfer) en oligos marcados para la secuenciacion y analisis de 
DNA. Los oligos tienen en el extreme 5'un derivado de fluoresceina como un donador 
comun y otra fluoresceina o rodamina derivatizada en un residuo de timidina modificado 
dentro de la secuencia del oligo como aceptor. Ajustando la distancia entre el donador y 
aceptor modificando la posicion de la timidina se generan cuatro oligos que absorben a 
488 nm y fluorescen a 525, 555, 580, y 605 nm. Utilizando como fuente de excitacion un 
LASER, la fluorescencia de los oligos es de 2 a 6 veces mayor que la correspondiente a los 
oligos marcador con un solo fluoroforo. El aumento en la intensidad de la fluorescencia 
permite la secuenciacion de DNA con una cuarta parte del templado usado 
normalmente. En el articulo de Ju J, et. al., reportan una exactitude del 99.8% al 



















secuenciar con cadena sencilla de DNA de M13mpl8 como templado en las primeras 
500 bases. 

PCR EN TIEMPO REAL 

Esta variante de la PCR, se ve modificada ya que mide la acumulacion de 
producto de PCR usando fluoroforos acoplados a los oligos. En uno de los extremos del 
oligo, se une una molecula fluorescente y en el extremo opuesto una molecula 
apagadora. Debida a la cercania entre ambas, la segunda apaga la fluorescencia del 
primero. Una vez que dicho oligo se ha alineado con su secuencia queda susceptible a 
una degradacion por exonucleasas que al cortar y liberar al fluoroforo aumentan la 
distancia entre este y el apagador, cancelando su efecto y por lo tanto permitiendo la 
fluorescencia que es medida por un espectrofluorimetro acoplado al equipo. En las figura 
32 se esquematiza el funcionamiento de esta tecnica. Este metodo provee una 
cuantificacion exacta y reproducible. 
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Figura 32. Representacion esquematica de PCR en tiempo real con TaqMan oligos. El circulo verde 
representa al fluoroforo, mientras que el rojo al apagador. 


Las aplicaciones de esta metodologia son muy variadas. Por ejemplo, en el area 
de microbiologia clinica y alimentaria, en donde numerosos ensayos para la deteccion y 
cuantificacion de varios agentes infeccionsos han sido publicados. Tmbien es utilizada 
para pruebas geneticas predictivas y la identificacion de polimorfismos de nucleotidos 
individuales (Single Nucleotide Polimorphisms). Grandes companias biotecnologicas, 
estan trabajando en proyectos en los cuales ensayos de alelos especificos son 
desarrollados automaticamente para identificar los SNP durante los programas de 
secuenciacion. Estos ensayos pueden ser muy importantes, en un futuro, en el area de 
diagnostico molecular. Otra aplicacion importante es el uso de PCR en tiempo real para 
ensayos de RT-PCR para la cuantificacion de expresion genetica. En la tabla 9 se 
presentan algunos ejemplos de areas en los cuales se puede aplicar PCR en tiempo real. 



























































Tabla 9. Aplicaciones de PCR en tiempo real para el diagnostico molecular. 


Microbiologia clinica 

Microbiologia de 
alimentos 

Microbiologia 

veterinaria 

Terapia genica 

Expresion 

genetica 


Cargo 

bacteriana 

Cargo viral (FIV, 
CSFV, FCV) 

Estimacion de 

Citokinas, 
receptores, etc. 

Cargo viral 

( Listeria, 
Salmonella, 
Campylobacter ) 

transferencia 

gneetica. 



Cargo 

bacteriologica(EHEC, 


Agentes 

Biodistribucion 


Salmonella, 
Mycobacterium ) 

Cargo fungica 
( Candida, 

Cryptococcus, 

Aspegillus ) 


zoonoticos 

de vectores. 



Klein D. *Esta lista no es exhautiva 
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APENDICE 


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ALGUNOS ESPECTROFLUORIMETROS COMERCIALES. 


A continuacion se presentan algunos de los espectrofluorimetros que se encuentran 
actualmente en el mercado con sus caracteristicas mas importantes. 

• Quanta master-Espectrofluorimetros. 

La eleccion del espectrofluorimetro depende de las necesidades de cada grupo de 
trabajo, por ejemplo, para aplicaciones medicos, biologicas o farmaceuticas, la 
cantidades a medir pueden ser extremadamente pequerias, por lo cual es necesario 
tener tanta sensibilidad como sea posible. Para poder medir pequerios cambios en las 
mediciones es necesario tener la mejor sensibilidad, por otro lado, si la muestra no cambia 
con el tiempo ni se degrada (lo cual no aplica a muestras biologicas) el instrumento que 
se necesita sera diferente. En la siguiente tabla se muestran las caracteristicas de los 
diferentes equipos. 



Numero de modelo 

o 

A 

4SE 

z 

6SE 

7 

7SE 
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QM- -2006 
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+ 

X 








Sensibilidada 

+ + 


X 


X 


X 


X 


+ + + 



X 


X 


X 



Emision dual 

Control de temperatura rapido 




X 

X 

X 

X 


Caracteristicas 

Capacidad de tiempo de vida 

X 








especiales 

de 

fosforescencia 









Cambio rapido de la longitud de 
onda de excitacion 








X 


Bench-top 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Uso general 

Grado investigacion 



X 


X 


X 

X 


Especialidad 








X 


La version SE la serial de ruido es de 10,000:1, lo cual se traduce en el doble de 
sensibilidad. Los sistemas SE usan un detector diferente asi como una mejor fuente de 
excitacion. 







QM-4/2005 



Espectrofluorimetro QM-4/2005 de Photon technology international, Inc. 1. Lampara de arco 2. 
Hendiduras ajustables 3. Monocromador de excitacion 4. Compartimiento de la muestra 5. “Baffle" 
6. Contenedor de filtros 7. Optica de excitacion/emision 8. Contenedor de la celda 9. Obturador 
10. Unidad de correccion de excitacion 11. Monocromador de emision 12. Detector TFM. 


Especificaciones basicas: 


Sensibilidad (Banda de Raman de agua medida con 350nm de excitacion y nominal 
397nm de emision con un pase de banda de 5nm) 

QuantaMaster QM-4/2005.SNR = 6,000:1 typ. 

QuantaMaster QM-4/2005SE.SNR = 10,000:1 typ. 

Rango de adquisicion de datos: 1000 puntos/seg. a 1 punto/100 seg. 

Rango de longitude de onda: 180 nm to 24 microns. 

Ancho de banda: 0 a 25 nm, continuamente variable. 

Rango de deteccion: 185 a 650 nm con un TFM estandar 1527 (Rango extendido a cerca 
del IR) 

Rango de alto voltaje: -200 a -1,100 VDC 
Resolucion: 0.2 nm 
Exactitud: +/-0.5 nm 


_ QM-8/2005 


Iluminador: 31 XI 0 in 
Muestra/deteccion: 26 X 18 in 
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Espectrofluorimetro QM-8/2005 de Photon technology international, Inc. 1. Lampara de arco 2. 
Flendiduras ajustables 3. Monocromador de acceso aleatorio 4. Guia de luz liquida grado UV 5. 
Adaptador de guia de luz liquida 6. Compartimiento de la muestra 7. “Buffer" 8. Contenedor de 
filtros 9. Optica de excitacion/emision 10. Contenedor de la celda 11. Monocromador de emision 
12. Detector TFM. 



















Especificaciones basicas: 


Caracteristicas de adquisicion de datos: 

Rango (excitacion sencilla, emision sencilla): 1000 puntos/seg. a 1 punto/100 seg. 
Rango (excitacion dual, emission sencilla): arriba de 250 razones/seg. 

Capacidad de excitacion multilongitud de ondas: arriba de 10 pares de longitudes de 
onda aleatorias (software limitado) 

Rango dinamico: FURA-2 Rmax/Rmin = 40 typ. 

Excitacion: 

Rango de longitude de onda: 250 A 650 nm 
Rango de barrido optimo: 300 a 600 nm 
Velocidad de transicion: <3 milliseg punto a punto. 

Resolucion: <1 nm 
Exactitud: +3/-1 nm 

Ancho de banda: 1-40 nm, continuamente variable 
Emision: 

Rango de longitude de onda: 180 nm a 24 microns.(Deteccion util de rango de 
longitude de onda dependiente del TFM) 

Ancho de banda: 0 a 25 nm, continuamenete variable. 

Rango de deteccion: 185 a 650 nm con TFM estandar 1527 (rango extendido 
cercano al IR) 

Rango de alto voltaje: -200 a -1,100 VDC 
Resolucion: 0.2 nm 


Accesorios opcionales: 


Deteccion cerca del IR. 

Iluminador DeltaScan 
Contendor de muestra solida. 
Imogen de fluorescencia mejorada. 
Microcelda 

Emision dual (formato-T) 

Guias de longitud de luz extendido 


Deteccion remota de fibra. 

Contenedor Powder de muestra 

Deteccion de microscopio mejorado (Upgrade) 

Fosforescecia mejorada. 

Gian Thompson o lamina polarizada 

Vista de video simultanea 

Accesorio de Langendorff Whole Organ. 


• Espectrofluorimetro Shimadzu RF-3501 PC. 

Este aparato sirve para la medicion de compuestos que emiten un determinado tipo 
de radiacion al ser excitados o irradiados por una luz con una longitud de onda concreta. 
Este equipo es capaz de seleccionar las radiaciones de emision y excitacion (lo cual 
amplia el tipo de muestras analizables con este instrumento) asi como de realizar 
"barridos", es decir, lecturas de espectros de luz. 



INSTRUMENTO 
MARCA 
MODELO 
N° deSERIE 

Especificaciones tecnicas: 


ESPECTROFLUORIMETRO 
SHIMADZU 
RF-5301 -PC 
A40193600553 


Rango de lectura 

220 - 900 nm 

Amplitud de 
banda 

1.5, 3, 5, 10, 15y20nm 

Precision 

± 1.5 nm 

Velocidades de 
barrido 

7 seleccionables 

Sensibilidad 

Alta y baja (alta = 50 x baja) 

Respuesta 

8 seleccionables (0.02, 0.03, 0.1,0.25, 
0.5, 2, 4 y 8 segundos) 

Fuente de 
radiacion 

Lampara de xenon de 150W 

Software y PC 

Disponibles con conexion a red 



• Espectrofluorfmetro SLM-AMINCO, modelo Aminco-Bowman Series 2 



0 Optica prepara para medidas en T. 

0 Lampara continua de Xenon de 150W y/o pulsante segun configuracion. 

0 Medida de fluorescencia, quimioluminiscencia y, con lampara pulsante, de 
fosforescencia. 

0 Rango optico de 220 a 850 nm. 

0 Sensibilidad mejor de 3000:1 RMS medido en la llnea de Raman del agua con 
excitacion a 350 nm, emision a 397 nm, rejillas de excitacion y emision a 4 nm y 
tiempo de integracion de 1 segundo. 















0 Velocidad de barrido de 3 a 6000 nm/min. 

0 Posibilidad de medir barridos repetitivos y/o sincronicos. 

0 Incremento minimo de longitud de onda de los monocromadores de 0,2 nm. 

0 Precision de la longitud de onda 0,5 nm 
0 Repetibilidad de la longitud de onda 0,25nm 
0 Rejillas controladas por el ordenador entre 0,5 y 16 nm 
0 Correccion de excitacion y emision de todo el espectro. 

0 Soporte para una celda termoestable. 

0 Existen, como opcion, soportes para 2 y 4 celdas. 

0 Cuatro canales de medida independientes, asignables por el usuario y que se 
pueden relacionar matemdticamente. 

0 Dos entradas para senales analogicas (0-1 V, 0-10 V). 

0 Medidor de horas de la lampara continua. 

0 Salida de la serial del fotomultiplicador para monitorizacion externa. 

0 Sistema automatico de diagnostico del hardware con el encendido del 
instrumento. 

0 Comunicacion con el ordenador mediante interfase IEEE. 

0 Monitor externo de encendido de la lampara. 

0 Almacenamiento de metodos de analisis con la unica limitacion de la 
capacidad del disco duro del ordenador. 

0 El Instrumento esta controlado totalmente desde ordenador mediante un 
programa en WINDOWS. El software estandar incluye las siguientes funciones: 

o Barra de herramientas para las funciones mas habituales. 
o Ayuda en llnea. 

o Matematicas entre espectros y entre espectros y escalares (suma, resta, 
division, etc.) 
o Suavizado 
o l a a 4 a derivada. 
o Estadlsticas. 
o Integracion de picos. 
o Analisis cuantitativos 

o Analisis en celulas mediante sondas (FURA, INDO, etc.) 
o Soporta ficheros de 2D y 3D con zoom en ambos casos y posibilidad de 
crear ficheros 3D a partir de ficheros 2D. 
o Medidas automaticas de polarizacion y anisotropia de un solo punto de 
hasta 100 muestras mediante la adicion de polarizadores opcionales, con 
optica en L o en T segun configuracion del instrumento. Factores G comunes 
o multiples. 

o Medidas de polarizacion y anisotropia en funcion del tiempo con optica en L 
o T segun configuracion del instrumento. Factores G comunes o multiples. 




o 


Posibilidad de efectuar diferentes tipos de adquisiciones en 1 hasta 200 
muestras sin intervencion del usuario. 
o Adquisicion simultanea de datos de hasta 4 reacciones cineticas mediante 
soporte opcional para 2 o 4 celdas. 

El compartimiento de muestra es amplio y permite la incorporacion de multiples 
accesorios originales tales como: 

_ Soporte de cubetas termoestable por circulacion de agua, de una, dos o 
cuatro cubetas, todas ellas pueden incorporar agitador individual. 

Soporte para muestras solidas o celdas, de angulo variable. 

Polarizacion automatica mediante polarizadores de calcita para UV-VIS o de 
pellcula para VIS. 

Soporte de angulo variable para medida en celulas adheridas a cubreobjeto. 

Tapas con inyectores, para afiadir reactivos con jeringa o con pipeta en 
hasta cuatro celdas. 

Sistema de toma de muestra automatica, con muestreador opcional de 114 
muestras. 

Accesorio para espectroscopia remota, con fibras opticas. 

Accesorio de flujo detenido (stopped flow). 

Accesorio para trabajar a baja temperatura con nitrogeno liquido. 

Placa frontal para medidas en transmision. 

Celdas de flujo de varios tipos para HPLC, FIA, Quimioluminiscencia, etc. 
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Espectrofluorimetro QM-4/2005 de Photon technology international, Inc. 1. Lampara de arco 2. 
Hendiduras ajustables 3. Monocromador de excitacion 4. Compartimiento de la muestra 5. “Baffle" 
6. Contenedor de filtros 7. Optica de excitacion/emision 8. Contenedor de la celda 9. Obturador 
10. Unidad de correccion de excitacion 11. Monocromador de emision 12. Detector TFM. 


Especificaciones basicas: 










Sensibilidad (Banda de Raman de agua medida con 350nm de excitacion y nominal 
397nm de emision con un pase de banda de 5nm) 

QuantaMaster QM-4/2005.SNR = 6,000:1 typ. 

QuantaMaster QM-4/2005SE.SNR = 10,000:1 typ. 

Rango de adquisicion de datos: 1000 puntos/seg. a 1 punto/100 seg. 

Rango de longitude de onda: 180 nm to 24 microns. 

Ancho de banda: 0 a 25 nm, continuamente variable. 

Rango de deteccion: 185 a 650 nm con un TFM estandar 1527 (Rango extendido a cerca 
del IR) 

Rango de alto voltaje: -200 a -1,100 VDC 
Resolucion: 0.2 nm 
Exactitud: +/-0.5 nm 
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Espectrofluorimetro QM-8/2005 de Photon technology international, Inc. 1. Lampara de arco 2. 
Hendiduras ajustables 3. Monocromador de acceso aleatorio 4. Gula de luz llquida grado UV 5. 
Adaptador de gula de luz llquida 6. Compartimiento de la muestra 7. “Buffer" 8. Contenedor de 
filtros 9. Optica de excitacion/emision 10. Contenedor de la celda 11. Monocromador de emision 
12. Detector TFM. 

Especificaciones basicas: 

Caracterlsticas de adquisicion de datos: 

Rango (excitacion sencilla, emision sencilla): 1000 puntos/seg. a 1 punto/100 seg. 

Rango (excitacion dual, emission sencilla): arriba de 250 razones/seg. 

Capacidad de excitacion multilongitud de ondas: arriba de 10 pares de longitudes de 
onda aleatorias (software limitado) 

Rango dindmico: FURA-2 Rmax/Rmin = 40 typ. 

Excitacion: 

Rango de longitude de onda: 250 A 650 nm 
Rango de barrido optimo: 300 a 600 nm 
Velocidad de transicion: <3 milliseg punto a punto. 

Resolucion: <1 nm 
Exactitud: +3/-1 nm 

Ancho de banda: 1-40 nm, continuamente variable 












Emision: 


Rango de longitude de onda: 180 nm a 24 microns.(Deteccion util de rango de 
longitude de onda dependiente del TFM) 

Ancho de banda: 0 a 25 nm, continuamenete variable. 

Rango de deteccion: 185 a 650 nm con TFM estandar 1527 (rango extendido 
cercano al IR) 

Rango de alto voltaje: -200 a -1,100 VDC 
Resolucion: 0.2 nm 


Accesorios opcionales: 


Deteccion cerca del IR. 

Iluminador DeltaScan 
Contendor de muestra solida. 
Imogen de fluorescencia mejorada. 
Microcelda 

Emision dual (formato-T) 

Guias de longitud de luz extendido 


Deteccion remota de fibra. 

Contenedor Powder de muestra 

Deteccion de microscopio mejorado (Upgrade) 

Fosforescecia mejorada. 

Gian Thompson o lamina polarizada 

Vista de video simultanea 

Accesorio de Langendorff Whole Organ. 


• Espectrofluorimetro Shimadzu RF-3501 PC. 

Este aparato sirve para la medicion de compuestos que emiten un determinado tipo 
de radiacion al ser excitados o irradiados por una luz con una longitud de onda concreta. 
Este equipo es capaz de seleccionar las radiaciones de emision y excitacion (lo cual 
amplia el tipo de muestras analizables con este instrumento) asi como de realizar 
"barridos", es decir, lecturas de espectros de luz. 


INSTRUMENTO 
MARCA 
MODELO 
N° deSERIE 

Especificaciones tecnicas: 


ESPECTROFLUORIMETRO 
SHIMADZU 
RF-5301 -PC 
A40193600553 


Rango de lectura 

220 - 900 nm 

Amplitud de 
banda 

1.5, 3, 5, 10, 15y20nm 

Precision 

± 1.5 nm 

Velocidades de 
barrido 

7 seleccionables 

Sensibilidad 

Alta y baja (alta = 50 x baja) 

Respuesta 

8 seleccionables (0.02, 0.03, 0.1,0.25, 
0.5, 2, 4 y 8 segundos) 

Fuente de 
radiacion 

Lampara de xenon de 150W 














Software y PC 


Disponibles con conexion a red 


• Espectrofluorfmetro SLM-AMINCO, modelo Aminco-Bowman Series 2 



0 Optica prepara para medidas en T. 

0 Lampara continua de Xenon de 150W y/o pulsante segun configuracion. 

0 Medida de fluorescencia, quimioluminiscencia y, con lampara pulsante, de 
fosforescencia. 

0 Rango optico de 220 a 850 nm. 

0 Sensibilidad mejor de 3000:1 RMS medido en la llnea de Raman del agua con 
excitacion a 350 nm, emision a 397 nm, rejillas de excitacion y emision a 4 nm y 
tiempo de integracion de 1 segundo. 

0 Velocidad de barrido de 3 a 6000 nm/min. 

0 Posibilidad de medir barridos repetitivos y/o sincronicos. 

0 Incremento mlnimo de longitud de onda de los monocromadores de 0,2 nm. 

0 Precision de la longitud de onda 0,5 nm 

0 Repetibilidad de la longitud de onda 0,25nm 

0 Rejillas controladas por el ordenador entre 0,5 y 16 nm 

0 Correccion de excitacion y emision de todo el espectro. 

0 Soporte para una celda termoestable. 

0 Existen, como opcion, soportes para 2 y 4 celdas. 

0 Cuatro canales de medida independientes, asignables por el usuario y que se 
pueden relacionar matemdticamente. 

0 Dos entradas para seiiales analogicas (0-1 V, 0-10 V). 







0 Medidor de horas de la lampara continua. 

0 Salida de la serial del fotomultiplicador para monitorizacion externa. 

0 Sistema automatico de diagnostico del hardware con el encendido del 
instrumento. 

0 Comunicacion con el ordenador mediante interfase IEEE. 

0 Monitor externo de encendido de la lampara. 

0 Almacenamiento de metodos de analisis con la unica limitacion de la 
capacidad del disco duro del ordenador. 

0 El Instrumento esta controlado totalmente desde ordenador mediante un 
programa en WINDOWS. El software estandar incluye las siguientes funciones: 

o Barra de herramientas para las funciones mas habituales. 
o Ayuda en linea. 

o Matematicas entre espectros y entre espectros y escalares (suma, resta, 
division, etc.) 
o Suavizado 
o l a a 4 a derivada. 
o Estadisticas. 
o Integracion de picos. 
o Analisis cuantitativos 

o Analisis en celulas mediante sondas (FURA, INDO, etc.) 
o Soporta ficheros de 2D y 3D con zoom en ambos casos y posibilidad de 
crear ficheros 3D a partir de ficheros 2D. 
o Medidas automaticas de polarizacion y anisotropia de un solo punto de 
hasta 100 muestras mediante la adicion de polarizadores opcionales, con 
optica en L o en T segun configuracion del instrumento. Factores G comunes 
o multiples. 

o Medidas de polarizacion y anisotropia en funcion del tiempo con optica en L 
o T segun configuracion del instrumento. Factores G comunes o multiples. 

Posibilidad de efectuar diferentes tipos de adquisiciones en 1 hasta 200 
muestras sin intervencion del usuario. 


o Adquisicion simultanea de datos de hasta 4 reacciones cineticas mediante 
soporte opcional para 2 o 4 celdas. 

El compartimiento de muestra es amplio y permite la incorporacion de multiples 
accesorios originales tales como: 

Soporte de cubetas termoestable por circulacion de agua, de una, dos o 
cuatro cubetas, todas ellas pueden incorporar agitador individual. 

Soporte para muestras solidas o celdas, de angulo variable. 

Polarizacion automatica mediante polarizadores de calcita para UV-VIS o de 
pelicula para VIS. 




Soporte de angulo variable para medida en celulas adheridas a cubreobjeto. 

Tapas con inyectores, para anadir reactivos con jeringa o con pipeta en 
hasta cuatro celdas. 

Sistema de toma de muestra automatica, con muestreador opcional de 114 
muestras. 

Accesorio para espectroscopia remota, con fibras opticas. 

Accesorio de flujo detenido (stopped flow). 

Accesorio para trabajar a baja temperatura con nitrogeno llquido. 

Placa frontal para medidas en transmision. 

Celdas de flujo de varios tipos para HPLC, FIA, Quimioluminiscencia, etc. 




